
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

FACULDADE DE FISIOTERAPIA

MESTRADO EM CIÊNCIAS DA REABILITAÇÃO E DESEMPENHO FÍSICO-

FUNCIONAL

Jéssica do Val Rodrigues

ESTUDO DE VIABILIDADE DE UM ELETROESTIMULADOR BRASILEIRO 

PARA ATIVAR O MÚSCULO GASTROCNÊMIO DE CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES COM PARALISIA CEREBRAL

Juiz de Fora

2023



Jéssica do Val Rodrigues

ESTUDO DE VIABILIDADE DE UM ELETROESTIMULADOR BRASILEIRO 

PARA ATIVAR O MÚSCULO GASTROCNÊMIO DE CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES COM PARALISIA CEREBRAL

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
graduação em Ciências da Reabilitação e 
Desempenho Físico Funcional da 
Universidade Federal de Juiz de Fora como 
requisito à obtenção do título de Mestre em 
Ciências da Reabilitação e Desempenho 
Físico-Funcional. Área de concentração: 
Desempenho e Reabilitação em diferentes 
condições de saúde.

Orientador: Doutora Paula Silva de Carvalho Chagas

Coorientador: Doutor Diogo Simões Fonseca 

Juiz de Fora

2023







 



Dedico este trabalho primeiramente a 

Deus, que me sustentou e me fez mais forte 

nesta caminhada! Dedico também a minha 

mãe, irmãos, sobrinhas, avó e amigos que me 

inspiram e me auxiliaram na realização desse 

tão sonhado sonho!  



AGRADECIMENTOS

Agradeço a oportunidade de conclusão desta etapa primeiramente à Deus, por ser fonte 

de força, sabedoria e alívio. A minha família, amigos, pacientes, colegas de trabalho e de 

estudo, por estarem ao meu lado, me apoiando e incentivando. A minha mãe, Sirlene 

Marchiori por ser exemplo de força, honestidade e determinação. A minhas irmãs, irmão e 

sobrinhas por sempre estarem ao meu lado, me apoiando e incentivando. Aos meus amigos, 

principalmente a Danielly Reale e Fabio Cavalcanti, por me ajudarem nessa jornada, por 

estarem ao meu lado, me dando força e incentivo. A Clínica Petit, as minhas colegas de 

trabalho, pacientes e seus familiares, que entenderam e me apoiaram na realização desse 

sonho. 

A minha orientadora Paula Chagas por aceitar esse desafio e acreditar que isso poderia 

sim, dar certo! A ela e ao meu coorientador Diogo Simões, por toda ajuda. Aos alunos e 

professores do IFET, por aceitarem esse desafio, Ricardo Ribeiro, Victor Andrade, Silvana 

Faceroli e Sara Del Vecchio. As alunas de iniciação científica Beatriz B., Beatriz E. Maria 

Eduarda M. e Bruna Carolina por me ajudarem e me apoiarem nesta jornada. A professora 

Jaqueline Frônio, Cyntia Correa, Maritza Breder e Marco Garcia, além dos meus orientadores 

é claro, por todo ensinamento compartilhado, e principalmente, por despertarem em mim um 

amor por ensinar. As minhas amigas e amigos do mestrado Fernanda, Devika, Letícia e Elton, 

por tornarem essa caminhada mais leve e feliz, e claro, por todo apoio. 

Pois nenhum projeto é possível de ser concluído, se ao nosso lado não tivermos 

pessoas que nos apoiem, incentivem e nos ajudem. Por todo esse caminho percorrido, fiz 

inúmeras descobertas, estudei muito, trabalhei, mas principalmente, aprendi a ser forte e 

acreditar em mim. Hoje tenho novos sonhos, metas e objetivos, e sei que posso realiza-los 

desde que eu tenha muita força de vontade, foco e disciplina. Hoje sou uma pessoa melhor do 

que no início dessa caminhada e agradeço a vocês que sempre estarão em minhas lembranças 

com muito carinho e amor. Mais um sonho realizado, de muitos outros que virão. 



"Um sonho escrito com uma data torna-se um objetivo. Um objetivo dividido em etapas se 

torna um plano. Um plano apoiado pela ação faz com que seus sonhos se tornem realidade." 

(REID G., et al.,  2021)



RESUMO

INTRODUÇÃO: A Paralisia Cerebral (PC) apresenta como principal alteração o 

comprometimento motor, como o padrão equino da marcha. Encontra-se no mercado um 

eletroestimulador portátil, o WalkAide®, que tem como objetivo estimular o músculo tibial 

anterior (TA). Por causa das contraturas e/ou encurtamentos do tríceps sural (TS), há uma 

diminuição da sua capacidade de movimentação. A estimulação do TS poderia contribuir para 

o ganho de força necessária para melhora dos padrões cinemáticos da marcha, levando o 

aumento da impulsão na fase de apoio terminal, maior amplitude de movimento, gerando 

aumento da velocidade e do comprimento do passo. Além disso, em países de renda baixa à 

média, como o Brasil, o WalkAide® ainda não é acessível à população. OBJETIVOS: Testar 

a viabilidade e os efeitos imediatos do uso de um eletroestimulador nacional portátil com 

objetivo de estimular o músculo gastrocnêmio, avaliar os efeitos imediatos do seu uso e a 

satisfação dos participantes em relação ao equipamento. MÉTODOS: Estudo quasi-

experimental, quali-quantitativo, que testou um eletroestimulador produzido em parceria entre 

alunos e professores do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais – Campus Juiz de Fora - 

IFET e alunos e professores da Faculdade de Fisioterapia da Universidade Federal de Juiz de 

Fora – UFJF. Participaram do estudo 2 crianças e 1 adolescente com desenvolvimento normal 

(DN) e 2 crianças e 1 adolescente com diagnóstico de PC unilateral, do tipo espástica, com 

classificação I do GMFCS, pareados por idade e sexo. Os efeitos imediatos do protótipo do 

eletroestimulador foram analisados por meio da M.P.S. Plataform®, para avaliar as 

distribuições de pressões plantares nas posturas estáticas e semi-estáticas e MyoMotion 

Clinical (Noraxon, USA) para avaliar os movimentos angulares e a velocidade de marcha. 

RESULTADOS: Foi realizada análise descritiva dos participantes, e o grupo de 

crianças/adolescente com PC foram equivalentes ao grupo de crianças/adolescente com 

desenvolvimento normal em relação a idade, sexo, peso e altura. As distribuições plantares 

nas postura semi-estática e dinâmica com o uso imediato do eletroestimulador, demonstraram 

melhores relações entre as descargas de peso anterior e posterior, à direita e à esquerda tanto 

nas crianças e adolescentes com PC quanto DN. Pode-se observar leve mudança nos 

movimentos angulares do quadril, joelho e tornozelo, como nos parâmetros espaço temporais 

da marcha, levando leve mudança no comprimento do passo e da passada, e na velocidade de 

marcha dos participantes. CONCLUSÕES: A eletroestimulação do gastrocnêmio, sugere que 

pode haver melhora da impulsão da marcha, tornando a sinergia dos músculos responsáveis 

por uma marcha mais eficaz. O eletroestimulador pode ter grande aplicabilidade para aumento 



e/ou manutenção da amplitude de movimento articular. Com a finalização da produção do 

eletroestimulador, novas etapas e estudos futuros serão necessários para testar e validar sua 

aplicabilidade. 

Palavras-chave: Paralisia cerebral. Pressão Plantar. Marcha. Eletroestimulador.



ABSTRACT

INTRODUCTION: Cerebral Palsy (CP) is a motor impairment, and one of its 

features can be an equine gait pattern. A portable electrostimulator is on the market, the 

WalkAide®, which stimulates the anterior tibialis (AT) muscle. Due to triceps surae 

shortening, there is a decrease in its movement capacity. The stimulation of the triceps surae 

could contribute to the necessary strength gain to improve the kinematic patterns of gait, 

leading to an increase in impulsion in the terminal support phase, greater range of motion, 

generating an increase in speed and step length. Furthermore, in low-to-middle-income 

countries such as Brazil, WalkAide® is not easily accessible to the population. 

OBJECTIVES: To test the feasibility and immediate effects of a national portable 

electrostimulator with the aim of stimulating the gastrocnemius muscle, to evaluate the 

immediate effects of its use and the satisfaction of the participants regarding the equipment. 

METHODS: Quasi-experimental, quali-quantitative study, which tested an electrostimulator 

produced in partnership between students and professors from the Instituto Federal Sudeste de 

Minas Gerais - IFSUDESTE, MG and the Faculty of Physiotherapy of the Universidade 

Federal de Juiz de Fora - UFJF. The study included 2 children and 1 adolescent with normal 

development (ND) and 2 children and 1 adolescent with a diagnosis of unilateral CP, of the 

spastic type, with classification I of the GMFCS, matched by age and gender. The immediate 

effects of the electrostimulator prototype were analyzed using the M.P.S. Platform®, to 

evaluate the distribution of plantar pressures in static and semi-static postures and MyoMotion 

Clinical (Noraxon, USA) to evaluate angular movements. RESULTS: A descriptive analysis 

of the participants was performed, and the group of children/adolescents with CP were 

equivalent to the group of children/adolescents with normal development in terms of age, 

gender, weight and height. The plantar distributions in the semi-static and dynamic postures 

with the immediate use of the electrostimulator, demonstrated better relationships between the 

anterior and posterior weight bearings, to the right and to the left, both in children and 

adolescents with CP and ND. A slight change in the angular movements of the hip, knee and 

ankle can be observed, as in the spatio-temporal parameters of gait, leading to slight changes 

in the length of the step and stride, and in the gait speed of the participants. 

CONCLUSIONS: Electrostimulation of the gastrocnemius suggests that there may be an 

improvement in gait impulsion, making the synergy of the muscles more efficient during gait. 

The electrostimulator may have great applicability for increasing and/or maintaining range of 



joint movement. With the finalization of the production of the electrostimulator, new steps 

and future studies will be necessary to test and validate its applicability. 

Keywords: Cerebral palsy. Plantar Pressure. Gait. Neuromuscular Eletrical Stimulation.
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1 INTRODUÇÃO 

A Paralisia Cerebral (PC) é considerada a principal causa de incapacidade física e de 

limitação de atividades na infância, altera o desenvolvimento postural e do movimento, e sua 

prevalência é de 1.6 por 1000 nascidos vivos (McIntyre, et al, 2022; GOMES, et al., 2015; 

SADOWSKA, et al., 2020; KIRBY et al., 2006). É um distúrbio não progressivo, porém os 

problemas neuromusculoesqueléticos e as limitações da funcionalidade apresentados são 

adquiridos ao longo do tempo (KRIGGER, K., 2006; VAZ, et. al., 2006). Segundo 

ROSENBAUM, et al., 2007, as alterações motoras presentes na PC são frequentemente 

acompanhadas por distúrbios de sensação, percepção, cognição, comunicação e 

comportamento, epilepsia, e problemas musculoesqueléticos secundários. As alterações 

motoras nesta população diferem entre si, com base no nível de gravidade que é classificado 

pelo GMFCS - Gross Motor Function Classification System (Sistema de Classificação da 

Função Motora Grossa - GMFCS).

O GMFCS classifica crianças e adolescentes com PC considerando as distinções da 

função motora, baseadas no movimento autoiniciado com ênfase especial na posição sentada 

(controle de tronco), transferências e marcha. Observando as limitações funcionais em casa, 

na escola e na comunidade, e a necessidade de uso de tecnologia assistida, incluindo 

dispositivos de mobilidade (como andadores, muletas e bengalas) e cadeira de rodas 

motorizada. Auxilia no planejamento terapêutico, no prognóstico de locomoção e mobilidade, 

na prescrição de recursos auxiliares. Este instrumento contém cinco níveis, distribuídos em 

uma escala ordinal com distinções por faixa etária (antes dos 2 anos, entre 2 e 4 anos, entre 4 

e 6 anos, entre 6 e 12 anos e entre 12 e 18 anos de idade) (ROSENBAUM, et al., 2007). 

As crianças com PC, em comparação com as crianças com desenvolvimento normal 

(DN), apresentam capacidade reduzida de produzir atividades de ajuste postural antecipatórias 

aos movimentos, especialmente na musculatura dos membros inferiores (TOMITA, et al., 

2016; SHIRATORI, et al., 2016). O comprometimento da marcha é uma das principais 

alterações motoras presente nessas crianças (ROQUE, et al., 2012), apresentando diminuição 

da velocidade, do comprimento do passo e da passada, cadência aumentada, diminuição do 

torque impulsivo da marcha, além de dificuldades na execução de funções motoras grossa, 

como subir ou descer escadas e/ou rampas, correr e pular (DAMIANO e ABEL, 1998; EEK, 

et al., 2008). Além dessas, crianças com PC apresentam alterações no tempo e na sequência 

de ativação muscular quando comparadas com as crianças desenvolvimento normal (GALLI 

et al., 2010). A distribuição de peso sobre o pé nestas crianças também é alterada devido a 
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atuação contínua de diferentes forças na superfície plantar, levando comprometimento da 

funcionalidade do mesmo e interferindo, assim, no alinhamento do tornozelo e do pé 

propriamente dito, sendo capaz de resultar em deformidades plantares (ROQUE, et al., 2012).

A marcha é uma atividade complexa e as crianças com paralisia cerebral - PC, na 

maioria dos casos, apresentam esta habilidade prejudicada, tanto pela espasticidade quanto 

pelo tônus alterado, controle motor diminuído, equilíbrio prejudicado e fraqueza muscular. 

Este último devido as inúmeras alterações estruturais e neurofisiológicas decorrentes da lesão 

do neurônio motor superior, comumente encontrados nesta população (BARRETT; 

LICHTWARK, 2010; NOVAK, et al., 2014). Sendo a PC espástica a mais comum, que afeta 

75% desta população, e é caracterizada por músculos enfraquecidos e encurtados, aumento de 

tônus muscular e prejuízo no controle motor seletivo. Em virtude do recrutamento 

insuficiente, lento e desordenado das unidades motoras (MOCKFORD; CAULTON, 2010; 

NOVAK, et al., 2014).

A criança com PC pode apresentar diferentes tipos de padrão de marcha: marcha com 

joelho flexionado (marcha agachada); a marcha com o joelho rígido, marcha com os membros 

inferiores em extensão e adução (padrão em tesoura) e marcha com os pés em plantiflexão 

(padrão equino da marcha) (Mooney, et al., 2019). Estas condições também podem acontecer 

de forma combinada, tornando necessária uma avaliação minuciosa da marcha de crianças 

com PC que deambulam. Muitas destas crianças perdem a independência na mobilidade 

funcional à medida que envelhecem (NOVAK, et al., 2014). E apesar da PC ser uma condição 

de saúde permanente e suas alterações serem adquiridas ao longo do tempo, suas 

consequências podem ser minimizadas se bem trabalhadas (BERKE, et al., 2009; 

ROSENBAUM, et al., 2007).

A fraqueza muscular apresentada por estes indivíduos, principalmente dos membros 

inferiores, é considerada uma importante causa de limitação do desempenho funcional durante 

a marcha. Os músculos mais comumente acometidos são os flexores, extensores de quadril, 

joelho e tornozelo, abdutores e adutores de quadril, inversores e eversores de tornozelo, como 

os músculos flexores plantares durante a fase de impulsão da marcha, quando comparada com 

as crianças com DN (DAMIANO; DODD, 2002; ELDER et al., 2003; GIVON, 2009; 

MOCKFORD; CAULTON, 2010; WILEY; DAMIANO e ABEL, 1998). Diversas 

intervenções têm sido utilizadas para modificar o padrão de marcha das crianças com PC, já 

que essas crianças geralmente andam em padrão de equino de tornozelo (NUNES; 

QUEVEDO; MAGDALON, 2008; WILLERSLEW-OLSEN et al., 2015). 



O padrão equino da marcha é comumente associado a crianças com PC que 

deambulam, devido à fraqueza muscular presentes nos membros inferiores (MOCKFORD; 

CAULTON, 2010). O principal alvo dos programas de fortalecimento muscular nestas 

crianças tem sido o tibial anterior, pelo pressuposto que elas andam em flexão plantar por 

fraqueza deste, e por hiperatividade do músculo tríceps sural (grupo muscular composto pelos 

músculos gastrocnêmios e solear) (WILLERSLEW-OLSEN, et al., 2015). De acordo com 

ROSE, 2005, há um menor recrutamento de unidades motoras do tríceps sural durante a 

contração muscular dessas crianças, contrariando a hipótese de que este músculo se 

encontraria hiperativado nesta população. Já que este músculo se encontra em um estado de 

rigidez aumentado, a rigidez é encontrada tanto no tendão (propriedades passivas do tecido 

muscular não contrátil) quanto na fibra muscular do tríceps sural, devido a proliferação de 

matriz extracelular com aumento de colágeno que leva a hipertrofia da mesma, aumento da 

rigidez das células e das propriedades mecânicas do material extracelular. Estas adaptações 

estruturais na fibra muscular levam ao aumento da rigidez passiva do tendão, gerando 

aumento do encurtamento do músculo propriamente dito e diminuição da ADM - amplitude 

de movimento da articulação do tornozelo e do joelho (LIEBER RL, et al., 2018; FORAN J, 

et al., 2005; DE BRUIN M, et al., 2013; MATHEWSON MA, et al., 2015; DAVIDS, et al., 

2010).

Este aumento da rigidez do tríceps sural está associado ao encurtamento muscular 

apresentado, a diminuição do comprimento das fibras musculares, alteração da regulação 

trófica (que leva à alteração do crescimento muscular longitudinalmente), alteração da 

capacidade de geração de força deste músculo e diminuição de sarcômeros em série e, assim, 

à medida que o osso cresce nesta população, o tornozelo é forçado à plantiflexão. O 

crescimento ósseo das crianças com PC não é acompanhado pelo crescimento do ventre 

muscular, resultando assim em ventres mais curtos e tendões proporcionalmente mais longos. 

A diminuição de ADM junto com a alteração do comprimento levam a modificações da curva 

de comprimento-tensão, ou seja, levam alterações da relação entre o comprimento muscular e 

a sua capacidade de gerar tensão, resultando na diminuição de força do tríceps sural (LIEBER 

RL, et al., 2002; LIEBER RL, et al., 2003; Kerr GRAHAM H, et al., 2018). 

Na PC é sugerido que esteja associado a um tipo imaturo de miosina, que são cadeias 

pesadas e isoformas de miosina do desenvolvimento, geralmente encontrados em recém-

nascidos. Sendo que os filamentos de actina e miosina são responsáveis pela geração de 

tensão, e quando estão em superposição adequada tem a capacidade de gerar a força ativa 

máxima do músculo, produzida através do seu comprimento ideal. Entretanto, quando este 
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comprimento está aumentado ou diminuído tem-se a diminuição da força gerada, pois a 

capacidade de geração de torque está alterada. O efeito combinado dessa relação de 

comprimento-tensão dos músculos que atravessam a articulação e a alteração do braço de 

alavanca à medida que a articulação se move, tem-se o nome de curvas ângulo-torque. Desse 

modo, alterações nesta relação levam a diminuição da capacidade de geração desse torque. 

Em crianças com PC esta relação está alterada, devido à rigidez do tríceps sural, da 

diminuição da ADM e da alteração de mobilidade, resultando assim, na diminuição de força 

gerada (VAZ D, et al., 2006, LIEBER RL, et al., 2018). 

A eletroestimulação funcional – FES (Funcional Eletrical Stimulation) é um dos 

inúmeros recursos utilizados para o tratamento e minimização das consequências geradas pela 

PC, e é usado para modificar os padrões alterados de marcha comumente encontrados nesta 

população, proporcionando melhora na ativação muscular e, consequentemente, da qualidade 

da marcha e do controle motor (PIERCE, et al., 2004; SEIFART, et al., 2011). A utilização 

desta corrente acontece através dos fluxos de íons induzidos pelo disparo das correntes 

elétricas no músculo alvo, produzindo a despolarização dos motoneurônios inferiores e, 

consequentemente a despolarização do sarcolema da fibra muscular, resultando em uma 

contração eletricamente induzida semelhante à contração voluntária (ARIAS RAV, et al., 

2003).

O FES é um tipo de estimulação elétrica neuromuscular (NMES), na qual é 

desencadeada uma corrente elétrica no momento que o músculo alvo da eletroestimulação 

deve contrair, durante a realização do movimento e/ou atividades funcionais (CARMICK, 

1997; REED, et al., 1997). Os músculos alvos geralmente são os dorsiflexores e eversores do 

tornozelo que ao serem ativados no momento de retirada do pé do solo (início da fase de 

balanço), durante a marcha, proporcionam uma melhor qualidade da mesma (PROSSER, et 

al., 2012; MEILAHN, et al., 2013; POOL, et al., 2015). Existe no mercado um 

eletroestimulador portátil, que utiliza o sistema FES, este dispositivo em questão gera uma 

corrente elétrica, capaz de produzir uma contração muscular a partir de um sinal gerado pela 

produção de movimento articular, ou seja, seu acionamento é deflagrado de forma 

sincronizada ao início do movimento. O movimento é percebido por um sensor de angulação 

de movimento, que dispara a corrente elétrica por meio de eletrodos colocados sobre a pele, 

acima do músculo ou nervo-alvo, para recrutar unidades motoras e produzir força muscular 

(REED, et al., 1997; PROSSER, et al., 2012; POSTANS, et al., 2005; POOL, et al., 2015).  

Além dos supracitados a eletroestimulação desses músculos proporciona benefícios, 

como melhora da estabilidade, mobilidade, força muscular, resistência muscular, circulação 



local, amplitude de movimento e da percepção sensorial, além de diminuir a rigidez 

(hipertonia) e permitir a reeducação neuromuscular; aumentando também o diâmetro da fibra 

muscular e o tamanho do músculo (POOL, et al., 2015; MOLL, et al.,2017). Na maioria dos 

estudos com FES para esta população, tem sido utilizada a estimulação do músculo tibial 

anterior na tentativa de aumentar a dorsiflexão do tornozelo durante a fase de balanço da 

marcha (POOL et al., 2015), para aumentar a amplitude de movimento de dorsiflexão do 

tornozelo no contato inicial (PROSSER et al., 2012), em vez de direcionar a melhora da 

capacidade de propulsão (MOLL, et al., 2017). O estímulo do tibial anterior em condições 

dinâmicas pode ser realizado por meio do eletroestimulador portátil, WalkAide® 

(DAMIANO, et al., 2013). 

Apesar da eletroestimulação do músculo tibial anterior não modificar a velocidade de 

marcha das crianças com PC, ela cumpre o objetivo de aumentar a dorsiflexão do tornozelo 

(GONÇALVES, et al., 2017). A fraqueza muscular do tríceps sural é maior do que a fraqueza 

do tibial anterior em crianças com PC, quando comparado com sujeitos com desenvolvimento 

normal (ELDER et al., 2003). Além disso, a inatividade do músculo tríceps sural leva a 

retração tecidual e redução na sua capacidade de geração de torque como supracitado, 

aumentando a rigidez deste músculo, o que exige maior ativação do músculo tibial anterior 

(FOX AARON, et al., 2018). 

O gastrocnêmio (uma das porções do tríceps sural) tem um papel crítico durante a 

marcha. Este grupo muscular tem como função elevar o calcanhar do solo e iniciar a fase de 

aceleração e balanço através da fase de propulsão, gerando o torque necessário para o 

desenvolvimento adequado da marcha e, portanto, pode ter maior aplicabilidade na 

reabilitação de crianças e adolescentes com PC, considerando estudos anteriores de análise de 

movimento dessa população (GONÇALVES, 2019). Visto isso, o procedimento relevante 

para prover a força necessária para uma marcha mais eficaz, com uma impulsão mais 

adequada na fase de apoio terminal, maior amplitude de movimento, gerando aumento da 

velocidade, do comprimento do passo durante a realização de atividades funcionais e a 

melhora da função motora grossa é a estimulação do gastrocnêmio (GONÇALVES, 2019). 

Além disso, a literatura vem corroborando que o treinamento muscular através da 

eletroestimulação quando combinado a atividades funcionais leva a ganhos de desempenho 

mais rápido do que o treinamento isolado da atividade (GONÇALVES, 2019). 

Sendo assim, o eletroestimulador proporciona diversos benefícios a crianças e 

adolescentes com PC, resultando em uma marcha mais eficaz. No entanto, este tipo de 

dispositivo ainda não é acessível à população, sendo de alto custo (~R$ 25.000,00) e, 
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portanto, tem pouca aplicabilidade no Sistema Único de Saúde (SUS) brasileiro. Pretende-se 

com este estudo, testar um eletroestimulador nacional portátil, com objetivo de estimular o 

gastrocnêmio e que permita a estimulação de diferentes grupos musculares, com custo mais 

acessível (em torno de 3 mil reais) e mais eficaz, que possa ser utilizado para a melhora da 

marcha dos pacientes atendidos pelo SUS.



2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVOS GERAIS

Testar a viabilidade e os efeitos imediatos do uso de um eletroestimulador nacional 

portátil para ativação do músculo gastrocnêmio (uma das porções do tríceps sural) durante a 

marcha, em crianças e adolescentes com paralisia cerebral nível I do Gross Motor Function 

Classification System (Sistema de Classificação da Função Motora Grossa - GMFCS). 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Avaliar os efeitos imediatos da eletroestimulação funcional do músculo gastrocnêmio 

sobre os parâmetros cinemáticos da marcha na amplitude dos movimentos de flexão-extensão, 

abdução-adução e rotação externa-interna de quadril; flexão-extensão de joelho e dorsiflexão-

plantiflexão, inversão-eversão e abdução-adução de tornozelo nas fases da marcha.

Avaliar os parâmetros espaço temporais da marcha.

Avaliar os efeitos imediatos na velocidade de marcha.

Avaliar os efeitos ortóticos na distribuição das pressões plantares na postura semi-

estática e na dinâmica e do arco-index com o uso imediato do eletroestimulador. 

Avaliar a capacidade de mobilidade antes do uso do eletroestimulador nas crianças e 

adolescentes com PC. 

Avaliar o desempenho nos domínios de atividades diárias, mobilidade, social-

cognitivo e responsabilidade antes do uso do eletroestimulador nas crianças e adolescentes 

com PC. 

Avaliar a percepção dos participantes sobre a usabilidade do equipamento.
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3 MATERIAL E MÉTODO

3.1 DELINEAMENTO

Trata-se de um estudo quasi-experimental, quali-quantitativo, no qual testou-se um 

eletroestimulador nacional portátil com objetivo de estimular o gastrocnêmio, produzido em 

parceria com alunos e professores do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais – Campus 

Juiz de Fora - IFET e alunos e professores da Faculdade de Fisioterapia da Universidade 

Federal de Juiz de Fora – UFJF. Nesta primeira fase, foram convidadas a participar 2 crianças 

e 1 adolescente com desenvolvimento normal e 2 crianças e 1 adolescente com diagnóstico de 

PC unilateral, do tipo espástica, com classificação I no Gross Motor Function Classification 

System (GMFCS) na qual foram testados o protótipo do eletroestimulador e os efeitos 

imediatos do seu uso.

3.2 PARTICIPANTES

Foram convidados para participar deste estudo de teste do protótipo, 2 crianças e 1 

adolescente com desenvolvimento normal, e 2 crianças e 1 adolescente com diagnóstico de 

PC unilateral, do tipo espástica, níveis I do GMFCS. Os dois grupos foram pareados de 

acordo com a idade e sexo. 

Para participar desta pesquisa os participantes teriam que ser capazes de deambular, 

estando dentro do GMFCS: Gross Motor Function Classification System (Sistema de 

Classificação da Função Motora Grossa - GMFCS) que classifica a população com PC de I à 

V, com base no nível de gravidade e mobilidade das mesmas, sendo I mais leve e com maior 

mobilidade e V mais acometidos e com a auto mobilidade muito prejudicada, por exemplo. 

Sendo assim, os participantes com PC, estavam dentro do esperado, classificados com nível I 

do GMFCS e os participantes com DN, teriam que deambular, visto de maneira 

observacional, já que o GMFCS não é aplicado a essa população. Cada participante foi 

controle dele mesmo, para assim avaliar os efeitos imediatos da eletroestimulação na condição 

descalço. Os participantes foram selecionados por conveniência, a partir de divulgação na 

mídia e em redes sociais. 

Foram incluídos na pesquisa participantes capazes de deambular e de compreender 

comandos verbais simples para execução do tratamento, verificados por meio de aplicação do 



teste Mini Mental State Examination for Children (MMC). Os participantes poderiam fazer 

uso de anticonvulsivantes, desde que não tivesse intercorrências nos três meses anteriores a 

avaliação. 

Foram excluídos deste estudo participantes que tinham realizado algum tipo de 

cirurgia musculoesquelética nos membros inferiores no último ano ou aplicação de toxina 

botulínica nos últimos 6 meses. Além disso participantes que tinham realizado o uso de gesso 

seriado nos seis meses que antecedem a avaliação ou que possuam outro quadro de 

comprometimento neurológico associado, como autismo, epilepsia, TDAH - Transtorno do 

déficit de atenção com hiperatividade e entre outros. Também foram excluídos participantes 

que utilizassem marca-passo.

Os testes foram realizados nos Laboratório de Análise de Movimento (LAM) e 

Avaliação do Desempenho Infantil (LADIN). Os participantes foram informados sobre os 

objetivos e os procedimentos do estudo e concordando em participar, assinaram o Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido (TCLE).  Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) – CAAE: 59362122.0.0000.5147.

3.3 INSTRUMENTOS

3.3.1 M. P. S. Plataform®

Para a avaliação da descarga de peso semi-estática foi utilizada a M. P. S. Plataform® 

(Pressure Modular System – LorAnEngineering, Bologna, Italy), a qual é uma plataforma que 

capta informações da distribuição de pressões plantares dos participantes. Esta plataforma está 

disponível e localizada no Laboratório de Análise de movimento (LAM) da faculdade de 

Fisioterapia da UFJF, é portátil e contém quatro placas, totalizando 2 metros de comprimento, 

tem 0,7 metros de largura e sensores resistivos que captam as informações necessárias. A 

plataforma foi conectada a um computador com o software Biomech Studio® para análise das 

variáveis das descargas de peso semi-estáticas e dinâmicas de interesse. Os participantes 

foram avaliados com relação à descarga de peso semi-estática e dinâmica com e sem o 

eletroestimulador na condição descalço. Além disso, nas coletas semi-estáticas, os voluntários 

foram avaliados com os pés posicionados de forma livre (ao interromper a marcha) (ALVES 

et al., 2018; PEIXOTO et al., 2017). Foram analisadas as distribuições plantares na condição 

estática e dinâmica das crianças e adolescentes com PC e DN nas seguintes variáveis: 
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descarga de peso (anterior, posterior, a direita e a esquerda, descarga em antepé, mediopé, 

retropé, superfície de contato) e arco index (arco plantar - índice do arco). 

3.3.2 MyoMotion Clinical – Noraxon

Parâmetros espaço temporais e cinemáticos da marcha dos participantes foram obtidos 

por meio de 5 sensores inerciais (MyoMotion Clinical – Noraxon, USA) com frequência de 

amostragem de 100 Hz, e analisados no software MR3 (Noraxon, USA). Este sistema permite 

a captura do movimento humano em três graus de liberdade, seguindo os seguintes eixos de 

movimento: eixo “Y” (eixo transverso) plano sagital, eixo “Z” (eixo sagital) plano frontal e 

eixo “X” (eixo longitudinal) plano transverso. O eixo Y representa flexão e extensão do 

tronco, quadril, joelho e tornozelo, plano Z adução e abdução de quadril, e lateralização do 

tronco, e plano X rotação de tronco, e rotação interna e externa de quadril. Os sensores foram 

posicionados ipsilateralmente ao músculo estimulado da seguinte forma: 1 sensor na altura de 

C7, 1 sensor na altura de L4; 1 sensor na face anterior coxa em seu ponto médio; 1 sensor na 

face ântero-medial da tíbia em seu terço proximal e 1 sensor no dorso do pé. Antes que 

qualquer medição possa ser realizada, o modelo de software deverá ser calibrado para o 

posicionamento do sensor, a calibração foi realizada em pé, em linha reta, todas as 

articulações em posição neutra, com as palmas das mãos alinhadas ao plano sagital. Depois 

foi solicitado ao participante que realizasse a marcha livre, em velocidade habitual, então os 

sensores capturaram o movimento e transmitiram a informação ao receptor para assim 

quantificar as mudanças angulares dos segmentos corporais. Os dados capturados foram 

analisados pelo software Noraxon MR3. Essas medidas foram realizadas com e sem o uso do 

eletroestimulador. Foram analisadas as seguintes variáveis: flexão-extensão, abdução-adução 

e rotação externa-interna de quadril; flexão-extensão de joelho e dorsiflexão-plantiflexão, 

inversão-eversão e abdução-adução de tornozelo, medindo a amplitude total desses 

movimentos em graus durante a fase de apoio, balanço e o total das duas fases, ou seja, o ciclo 

da marcha completo. Além dessas variáveis foram realizadas análises dos parâmetros espaço 

temporais da marcha, como comprimento do passo e da passada, e velocidade da marcha dos 

participantes.

3.3.3 Gross Motor Function Measure (GMFM)

O GMFM é um sistema de avaliação quantitativo contendo 88 itens, com o propósito 

de mensurar a capacidade de mobilidade de crianças com PC. Esses itens são agrupados em 



cinco dimensões, sendo A: deitado e rolando; B: sentado; C: engatinhando e ajoelhado; D: Em 

pé; E: andando, correndo e pulando. Sua pontuação é obtida pela observação das crianças e 

graduada em uma escala ordinal de 4 pontos, na qual: 0 = não realiza; 1 = inicia atividade; 2 = 

completa parcialmente a atividade; 3 = completa a atividade. Neste estudo foram consideradas 

as dimensões D e E (RUSSEL et al, 2011) e foi utilizado o software GMFM-app para calcular 

os escores obtidos no teste. O objetivo do uso deste instrumento foi para caracterizar o nível 

de mobilidade/ atividade dos participantes, e determinar qual o lado mais comprometido do 

participante para determinação do uso do eletroestimulador e dos instrumentos de medida.

3.3.4 Pediatric Evaluation Disability Inventory Computer Adaptive Test (PEDI-CAT)

O PEDI-CAT é um Teste Adaptativo de Computador, que avalia a funcionalidade de 

crianças e jovens, de 0 a 21 anos, com diferentes condições de saúde. É composto por quatro 

domínios: Atividades diárias, Mobilidade, Social-Cognitivo e Responsabilidade. Existem 

duas versões – a versão conteúdo-balanceada e versão rápida. O PEDI-CAT não é um "teste" 

baseado em desempenho, mas sim é um grande banco de itens de 276 atividades funcionais 

adquiridas durante a infância e adolescência. Sua aplicação necessita de folhas de escore 

geradas pela Q-global da Pearson e pode ser autoadministrado (ou seja, preenchido pelos pais 

da criança), ou um profissional pode estar presente com os pais para assegurar a compreensão 

das informações para cada item. (MANCINI et al, 2016). O objetivo do uso deste instrumento 

foi para caracterizar o nível de atividade e participação dos participantes de acordo com o 

escore-T. Este escore-T é normativo e junto com as faixas percentuais devem ser utilizados, 

sendo considerado adequado quando se encontram entre 30-70 pontos, permitindo interpretar 

que estão dentro da faixa esperado para idade. Escores inferiores a 30 indicam que a criança 

ou adolescente apresente desempenho abaixo do esperado para a idade. Esse escore de 

percentil é gerado através de um relatório de pontuação para o PEDI-CAT, e descrever o 

desempenho da criança ou adolescente em comparação com outras crianças ou adolescentes 

da mesma idade (MANCINI et al., 2016; HALEY et al., 2012). Neste estudo foi utilizada a 

versão rápida.

3.3.5 Mini-Exame do Estado Mental (MMC)

O MMC é uma versão do Mini-Exame do Estado Mental (MEEM) que foi projetado 

para triagem de disfunções cognitivas, avaliando a gravidade das deficiências e identificando 

mudanças ao longo do tempo. O MMC foi adaptado para crianças de acordo com Jain e Passi 
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(2005). A escolha de figuras geométricas apropriadas à idade foi baseada no exame 

neurológico de desenvolvimento (Exame Neurológico Evolutivo). A versão final foi decidida 

consensualmente, compreendendo 13 itens que abrangem cinco habilidades cognitivas 

(orientação, atenção e memória operacional, memória episódica, linguagem e praxia 

construcional) com pontuação máxima de 37 (MOURA, et al, 2017). O objetivo do uso deste 

instrumento foi para caracterizar o nível de capacidade de compreensão dos participantes. 

Aqueles participantes que apresentaram a pontuação de corte superior ou igual a 24 pontos 

foram aptos a participar do estudo (JAIN e PASSI, 2005).

3.3.6 Eletroestimulador funcional

O eletroestimulador funcional nacional portátil para estimular o gastrocnêmio é um 

sistema de FES configurado para crianças e adolescentes. É um estimulador elétrico 

monocanal (tem apenas uma saída), que capta o ângulo gerado no início da fase de impulsão 

através de sensores inerciais. O eletroestimulador é operado por duas baterias de 9V – 450 

mAh, que são recarregáveis e possui autonomia de aproximadamente um dia, porém testes 

sobre a durabilidade da bateria ainda são necessários. O dispositivo estimula o nervo tibial 

quando o sensor que capta o ângulo da impulsão da perna detecta o ângulo de start pré-

ajustado, fazendo com que o sensor ative os pulsos elétricos. O ajuste do ângulo de start, 

usualmente entre 5° à 10° graus do ângulo de dorsiflexão de tornozelo, pode ser necessário 

conforme o paciente, levando em conta as contraturas e deformidades da articulação e 

músculos em torno do tornozelo. 

A corrente elétrica é conduzida através de um dos eletrodos acoplados a pele, fazendo 

com que o estímulo chegue até a pele, ultrapasse a camada de gordura, a musculatura e 

chegue até o nervo tibial do musculo alvo, o gastrocnêmio, para que assim haja contração do 

mesmo durante a marcha. O dispositivo pode ser utilizado com calçado ou descalço, durante 

todo o dia, pois o estimulo só é disparado quando o ângulo de impulsão pré-programado é 

atingido. Ainda há um botão de On e Off, na qual o paciente pode ligar ou desligar o aparelho 

quando estiver sentado e um seletor para uso na perna direita ou esquerda. O formato da onda 

de entrada é quadrada e simétrica, com uma tensão de pico de 18 V, sendo ajustável entre 36 

V – 1000 V. Com uma largura de pulso de 200 us e frequência de 30 Hz, como é representado 

na figura 1 abaixo. É um dispositivo portátil, aplicado diretamente na perna e fixado abaixo da 



fossa poplítea através de um manguito, contém 76 mm de altura, 60 mm de largura, 35 mm de 

profundidade e pesa aproximadamente 150 gramas (FIGURA 2).
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Figura 1 – Representação esquemática da saída do estímulo elétrico do dispositivo até a 

chegada ao paciente.

Fonte: ANDRADE, et al., 2022.

Figura 2 –Imagem protótipo do eletroestimulador.

Fonte: ANDRADE, et al., 2022.

3.3.7 Entrevistas Qualitativas

As entrevistas semiestruturadas foram realizadas com os pais ou cuidadores e com os 

participantes com o intuito de reunir as descrições em relação a marcha, uso de equipamentos 

auxiliares, como órteses e o próprio eletroestimulador e a percepção do efeito imediato do 

eletroestimulador. As entrevistas permitem a melhor compreensão em relação a percepção do 

participante e seus familiares em relação aos recursos auxiliares de marcha, permitindo assim 



entender melhor a visão deles e talvez proporcionar uma melhora no recurso em si e no 

entendimento e na importância do uso do mesmo (APÊNDICE D). 

3.4 PROCEDIMENTOS

Os pais compareceram com os jovens aos Laboratórios de Avaliação do Desempenho 

Infantil (LADIN) e de Análise de Movimento (LAM) localizado no primeiro andar do prédio 

de Fisioterapia da UFJF, em dia e horário previamente estabelecidos. As crianças e 

adolescente estavam usando roupas confortáveis, shorts e blusa ou top em caso de meninas, e 

shorts ou bermudas e camiseta ou blusa em caso de meninos. No primeiro momento foram 

coletados os dados descritivos dos participantes, como idade e sexo, tamanho do calçado, tipo 

de calçado habitual, membro inferior mais comprometido (informado pelos pais/ 

participante). Além das seguintes medidas antropométricas: massa corporal (em quilogramas), 

altura (em centímetros) e comprimento dos membros inferiores (distância entre o trocânter 

maior e o maléolo lateral, em centímetros) de cada participante com o uso de estadiômetro, 

balança de precisão e fita métrica.

Em seguida, foram realizados os testes: Mini-mental, GMFM dimensões D e E e 

PEDI-CAT. Os jovens foram para o LADIN, onde foi realizado o teste GMFM por uma 

pesquisadora e MMC, enquanto outra pesquisadora, entrevistou os pais para coleta do teste 

PEDI-CAT. Após as análises acima descritas, foi solicitado ao participante que caminhasse 

naturalmente uma distância de 2 metros, e posteriormente, parasse sobre a primeira 

plataforma com os pés paralelos, olhar horizontalizado, braços ao longo do corpo, base livre 

de sustentação por 15 segundos, de forma a avaliar a descarga de peso semi-estática. Para 

análise da descarga de peso dinâmica, após a análise estática, foi solicitado ao paciente que 

retornasse, caminhasse dois metros para aceleração da marcha, continuasse caminhando sobre 

a pista até chegar ao final da quarta plataforma, e ainda caminhasse mais dois metros para 

desaceleração da marcha. As análises foram realizadas na condição descalço sem 

eletroestimulador e com eletroestimulador, tanto na análise da descarga de peso semi-estática 

quanto na dinâmica. Foram realizados pelo menos três vezes o procedimento em cada 

condição. 

Depois foi realizada a colocação dos sensores inerciais, um em cada ponto, sendo eles: 

C7; L4; face anterior coxa em seu ponto médio; face ântero-medial da tíbia em seu terço 

proximal e dorso do pé. A calibração foi realizada em postura ortostática no corredor em cima 
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de uma linha branca previamente disposta e finalmente foi solicitado a execução do 

movimento da marcha, na qual o participante caminhou 10 metros livres por toda extensão do 

corredor até a última linha. A direção do movimento foi única, em sentido horizontal até o 

final do corredor. O participante foi previamente instruído de caminhar na sua velocidade 

normal (como se estivesse caminhado até a escola, parque ou shopping, por exemplo). 

Após a confirmação do membro mais comprometido pelo teste GMFM, foi realizado a 

colocação do eletroestimulador neste membro e assim foram realizados os procedimentos de 

avaliação dos efeitos ortótico e distribuição de pressões plantares na plataforma de marcha e 

da velocidade da marcha com os sensores inerciais, durante a caminhada livre de 10 metros. A 

avaliação da marcha compreendeu todo o ciclo da marcha, desde o contato de calcanhar de 

um pé, e o contato seguinte do mesmo pé, divididos em fase de apoio e balanço, que 

correspondem as fases da marcha em si – apenas do membro mais comprometido. Foi 

solicitado autorização dos pais para filmagem dos testes mencionados acima (APÊNDICE C). 

Para encerrar, foi realizada a entrevista semiestruturada com o objetivo de coletar os 

dados qualitativos do estudo. A entrevista teve duração média de 10 minutos e um avaliador 

realizou as perguntas para coletar os dados, perguntando ao participante e familiar ou 

deixando o mesmo responder mais sempre auxiliando caso necessário. Estes procedimentos, 

com a aplicação de todos os instrumentos, duraram em média 60 a 90 minutos e foi realizado 

na presença do cuidador, dos participantes e dos acadêmicos de Iniciação Científica - IC. 

Foram três examinadores treinados previamente.

3.5 ANÁLISE DOS DADOS

Os participantes foram descritos de acordo com suas características pessoais. As 

variáveis foram descritas por meio de média e desvio padrão, após assumida a normalidade 

dos dados. A comparação entre grupos em relação as características descritivas foi realizada 

através do teste-t independente. O nível de significância foi de 5% (0,05). As variáveis foram 

processadas e analisadas através do software SPSS-25 (IBM Corp. Released, 2017).

Em relação ao arco index foi feita uma análise seguindo a metodologia utilizada por 

Cavanagh e Rodgers em 1987, onde é descrito como se deve calcular o índice do arco para 

assim gerar o arco index e classificá-lo. A fórmula usada para calcular o arco index (AI) é: AI 

= B/A+B+C. A imagem (ou foto do pé), deve ser dividida em três partes iguais, que são 



separadas em antepé (A), mediopé (B) e retropé (C) de acordo com a distribuição de peso 

nestas áreas. Posteriormente, uma linha perpendicular é traçada representando o arco index, 

como mostrado na figura 3 abaixo. 

Figura 3 – Exemplo da divisão segundo o modelo de Cavanagh e Rodgers, 1987. Imagem 

retirada do software Biomech, captada pela plataforma M.P.S.

Fonte: Produzida pelo próprio autor.

Seguindo esse modelo é possível classificar o tipo do pé de três formas: Arco plantar 

alto: AI ≤ 0,21, Arco plantar normal: 0,21 0.26 e Arco plantar plano: AI ≥ 0.26. Todas as 

análises foram realizadas utilizando os mesmos parâmetros de classificação. As informações 

coletadas foram tabuladas, onde eram acrescentados dados das pressões plantares nas 

variáveis avaliadas (semi-estática e dinâmica) e posteriormente foi realizado o cálculo do 

Arco Index e tabulação dos mesmos. 

Para análise dos efeitos do protótipo, nos ângulos articulares e na velocidade da 

marcha, os dados foram analisados de forma descritiva, comparando os efeitos com e sem o 

uso do mesmo em cada participante de forma individual.  Os participantes foram 

entrevistados após a participação no estudo para relatar a sua satisfação e percepção com o 

uso do equipamento através de questionários quanti-qualitativos. 

As entrevistas foram transcritas de forma integral, e foram analisadas por meio de 

análise de conteúdo.

Todas as análises foram realizadas no software Statistical Package for Social Sciences 

(SPSS, v.22), com o nível de significância de α=0,05. 
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4 RESULTADOS

Participaram deste estudo quasi-experimental, quali-quantitativo, de teste de protótipo, 2 

crianças e 1 adolescente (2 do sexo feminino, 9 anos e 13 anos, e 1 do sexo masculino, 9 

anos) com desenvolvimento normal, e 2 crianças e 1 adolescente (2 do sexo feminino, 9 anos 

e 13 anos, e 1 do sexo masculino, 9 anos) que possuem diagnóstico de PC unilateral, do tipo 

espástica, níveis I do GMFCS. Os dados descritivos destes participantes estão apresentados na 

tabela 1. Cada participante foi controle dele mesmo, para assim avaliar os efeitos imediatos da 

eletroestimulação na condição descalço.

Foram excluídos deste estudo 2 participantes que tinham realizado cirurgia 

musculoesquelética nos membros inferiores no último ano (uma criança de 9 anos) ou 

aplicação de toxina botulínica nos últimos 6 meses (um adolescente de 14 anos). Além disso 

foram eliminados participantes que tinham realizado o uso de gesso seriado nos seis meses 

que antecederam a avaliação (uma adolescente de 9 anos, que também fez aplicação de toxina 

botulínica) ou que possuíam outro quadro de comprometimento neurológico associado, como 

autismo, epilepsia, TDHD (Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade) e entre 

outros. 

Os participantes foram capazes de compreender comandos verbais simples para 

execução do tratamento, verificados por meio de aplicação do teste Mini Mental State 

Examination for Children (MMC), sendo que todos os participantes, tanto com PC ou DN 

obtiveram pontuação superior ou igual ao ponto de corte de 24.

Dentre as crianças e adolescentes com PC, 2 apresentavam comprometimento 

unilateral, com espasticidade à direita (a adolescente de 13 anos e a criança de 9 anos) e 1 

apresentava comprometimento unilateral, com espasticidade à esquerda (a criança de 9 anos). 

Já a adolescente de 13 anos, a menina de 9 anos e o menino de 9 anos com DN apresentavam 

dominância do lado direito, sendo o lado esquerdo escolhido para uso do eletroestimulador. 

Em relação ao tamanho do MMII, somente um participante com PC apresentou 

diferença de 2 cm. A adolescente de 13 anos não apresentou desigualdade de membros 

inferiores e a criança de 9 anos, apresentou diferença de 0,5 cm. Já em relação os participantes 

com DN, a adolescente de 13 anos e menina de 9 anos, apresentaram diferença de 1 cm entre 

os MMII, e o menino de 9 anos não apresentou desigualdade entre os membros inferiores.



Os resultados do teste GMFM e PEDI-CAT estão apresentados na tabela 1. A 

adolescente de 13 anos com PC, apresentou uma menor mobilidade e atividade no domínio E: 

andando, correndo e pulando, em relação ao domínio D: em pé (D: 98,6% e E: 94,9%), e a 

menina com 9 anos apresentou menor mobilidade e atividade nos dois dominíos (D: 95,8% e 

E: 92,3%). Sendo assim, a participante PC 1 demostrou dificuldade no domínio E: andar, 

correr e pular; e quando foi analisado separadamente os itens deste domínio, observou-se que 

ela obteve menor êxito com o MID (Membro Inferior Direito) no item 82 (Em Pé: pula 10 

vezes, sobre o pé direito dentro de um círculo com 60 centímetros de diâmetro), a mesma não 

conseguiu realizar a tarefa, apesar das três tentativas não obteve sucesso em termina-la 

completamente, não conseguindo realizar os 10 pulos sobre o MID, conseguindo no máximo 

7 pulos sobre esse membro. Já a participante PC 2 neste mesmo item não conseguiu nem 

iniciar o movimento de pular sobre o MID.  No domínio D: em Pé, no item 57 (Em Pé: 

levanta o pé esquerdo, braços livres, por 10 segundos), a mesma não conseguiu em nenhuma 

das tentativas mante-se sobre MID com MIE levantado, conseguiu no máximo se manter por 

3 segundos, porém com grande alteração de equilíbrio, levando-a quase queda. O menino de 9 

anos também apresentou menor mobilidade e atividade nos dois domínios (D: 93,1% e E: 

92,3%), porém a maior dificuldade foi observada em relação ao MIE (Membro Inferior 

Esquerdo), no domínio D: em Pé, em todos os itens que era necessário a maior destreza do 

MIE, o mesmo apresentou dificuldade em realizar as tarefas, não conseguindo as pontuações 

máximas dos itens. Já no domínio E: andar, correr e pular; o mesmo apresentou dificuldade 

em dois itens especificamente, no item 80 (Em Pé: pula 30 centímetros de altura, com ambos 

os pés simultaneamente) não conseguindo ultrapassar de 10 centímetros. E no item 83 (Em 

Pé: pula 10 vezes, sobre o pé esquerdo dentro de um círculo com 60 centímetros de diâmetro), 

o mesmo não conseguiu nem iniciar o movimento. Neste domínio o menino de 9 anos, obteve 

menor pontuação em todos os itens em que a destreza do MIE se fazia necessária. O GMFM 

não foi aplicado em crianças e adolescentes com DN.

No PEDI-CAT - Pediatric Evaluation Disability Inventory Computer Adaptive Test, 

os domínios, atividades diárias e mobilidade as crianças e adolescente com PC estão próximos 

do limite de corte do escore-T (30) ou abaixo deste, indicando desempenho inferior ao 

esperado para a idade. Em relação aos domínios de social/cognitivo e responsabilidade a 

maioria dos participantes com PC apresenta escore superior a 30 o que indica dentro dos 
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limites adequados para a idade – porém, a criança PC2, apresenta o desempenho social-

cognitivo abaixo do esperado para a idade.

Em relação as características descritivas entre os grupos PC – Paralisia Cerebral e DN 

– Desenvolvimento Normal, foi feito as análises das variáveis descritivas entre os grupos por 

meio do teste-t independente e os dados tiveram distribuição normal para quase todas as 

variáveis descritivas. Não houve diferenças significativas entre os grupos nas variáveis idade 

(p=1,000); sexo (p=1,000); tipo de calçado (p=0,368); tamanho de calçado (p=0,842); MI 

mais acometido (p=0,083); altura (p=0,887); peso (p=0,870); tamanho de MMII D (p=0,937) 

e E (p=0,861). Houve diferenças entre grupos no Mini-Mental (grupo PC<DN; p=0,006); 

PEDI-CAT (grupo PC<DN): A.D. (0,005), Mob (p<0,001), S/C (p=0,009) e Resp  (p=0,022). 

Os dados encontram-se sumarizados na (Tabela 1). 

Em relação as tabelas de distribuições plantares (tabela 2), pode-se observar que houve 

melhora entre as descargas de peso anterior e posterior tanto nas crianças e adolescentes com 

PC quanto com DN, com o uso imediato do eletroestimulador. E consequente houve melhora 

entre a descarga de peso à direita e à esquerda.

As participantes PC 1 e PC 2 apresentaram aumento da distribuição de peso posterior e 

com aumento na descarga de peso a direita, no MI mais acometido. O participante PC 3 

apresentou melhora da distribuição plantar posterior, com leve aumento da descarga em MID 

(Membro Inferior Direto), apesar do mesmo, ter o lado esquerdo mais acometido, como 

observado na tabela 2. Em relação aos participantes com DN também pode-se observar 

melhora das distribuições plantares em geral (tabela 3).

As tabelas de Arco Index (tabelas 4 e 5), pode-se observar que não houve melhora 

imediata em relação aos arcos logo após o uso do eletroestimulador. Pode-se apenas observar 

uma leve melhora na participante PC 2, na análise dinâmica com o Pé Direito – PD (MI mais 

acometido) que o arco saiu de plano para normal. E na participante com DN 1, na análise 

também dinâmica houve uma leve melhora no PD onde o arco de alto passou para normal, 

porém não foi no MI mais acometido dessa participante que é o Pé Esquerdo - PE. Observa 

uma leve melhora na participante com DN 3, no PE (MI mais acometido) na análise dinâmica 

onde o arco alto passou para arco normal. 



Tabela 1: Dados Descritivos dos Participantes do Estudo

Descrição dos Participantes
Participantes PC 1 PC 2 PC 3 DN 1 DN 2 DN 3

Idade 13 anos 9 anos 9 anos 13 anos 9 anos 9 anos
Sexo Feminino Feminino Masculino Feminino Feminino Masculino
Tipo e 
tamanho do 
Calçado / MI + 
acometido

Tênis
35

Direito

Tênis
32

Direito

Chinelo
36

Esquerdo

Tênis
36 

Esquerda

Crocs
33 

Esquerda

Tênis
33

Esquerda

GMFCS I I I N/A N/A N/A
Altura 158 cm 128 cm 138 cm 156 cm 131,5 cm 131 cm
Peso 45,5 kg 24 kg 52 kg 56,5 kg 30kg 28,5kg
Tamanho de 
MMII

D: 80 cm
E: 80 cm

D: 59,5 cm
E: 60 cm

D: 64 cm
E: 66 cm

D: 77 cm
E: 78 cm

D: 63 cm
E: 62 cm

D: 61,5 cm
E: 61,5 cm

Mini-Mental 26 pts 24 pts 24 pts 29 pts 29 pts 28 pts
GMFM D E D E D E D E D E D E

98,6% 94,9% 95,8% 92,3% 93,1% 92,3% N/A N/A N/A N/A N/A N/A
PEDI-CAT A.D.    31 A.D.     <10 A.D.      24 A.D.     61 A.D.     56 A.D.      56

Mob    11 Mob       19 Mob      11 Mob     66 Mob     59 Mob      70
S/C     45 S/C        28 S/C        34 S/C      60 S/C       58 S/C        64
Resp   52 Resp      33 Resp      49 Resp    64 Resp     68 Resp      68

LEGENDA: PC: Paralisia Cerebral e DN: Desenvolvimento Normal. MI: Membro Inferior; +: mais; GMFCS: Gross Motor Function Classification 

System; Tamanho de MMII: Membros Inferiores; Mini-Mental: Mini Exame do Estado Mental; GMFM: Gross Motor Function Measure, D: em pé e E: 

andando, correndo e pulando; PEDI-CAT: Pediatric Evaluation Disability Inventory Computer Adaptive Test: “A.D.”: Atividades Diárias; “Mob”: 

Mobilidade; “S/C”: Social/Cognitivo; “Resp”: Responsabilidade. N/A: Não aplicado.
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Tabela 2: Distribuições Plantares na Condição Estática em Crianças e Adolescentes com PC

Distribuições Plantares

Participa
ntes PC – 1 PC – 2 PC- 3

Descarga 
de Peso

Com
Aparelho

Sem
Aparelho

Com
Aparelho

Sem
Aparelho

Com
Aparelho

Sem
Aparelho

Estática Estática Estática Estática Estática Estática

Anterior 48,6
% 11,2 69,8% 13,5 25,2% 3,7 24,0% 5,9 24,0% 10,

8 29,3% 19,0

Posterior 51,4
% 11,2 30,2% 13,5 74,8% 3,7 76,0% 5,9 76,0% 10,

8 70,7% 19,0

Direita 37,7
% 3,2 42,2% 9,4 38,2% 14,9 53,8% 5,8 57,6% 1,9 55,6% 3,8

Esquerda 62,3
% 3,2 57,8% 9,4 61,8% 14,9 4,3% 5,8 42,4% 1,9 44,4% 3,8

Legenda: * : Média Aritmética Simples e * : Desvio Padrão. PC: Paralisia Cerebral e DN: Desenvolvimento Normal.



Tabela 3: Distribuições Plantares na Condição Estática em Crianças e Adolescentes com DN

Distribuições Plantares

Partici
pantes DN – 1 DN – 2 DN- 3

Descar
ga de 
Peso

Com
Aparelho

Sem
Aparelho

Com
Aparelho

Sem
Aparelho Com Aparelho Sem

Aparelho
Estática Estática Estática Estática Estática Estática

Anterio
r 37,3% 8,5 44,6% 3,4 13,7% 8,5 14,9% 3,3 10,7% 5,5 20,1% 8,1

Posteri
or 62,7% 8,5 55,4% 3,4 86,3% 6,9 85,2% 3,3 89,3% 5,5 79,9% 8,1

Direita 48,9% 2,1 46,0% 3,2 53,4% 12,8 58,6% 7,8 56,7% 9,7 49,3% 1157

Esquer
da 51,0% 2,3 54,0% 3,2 46,6% 12,8 41,4% 7,8 43,3% 9,7 50,7% 11,5

Legenda: * : Média Aritmética Simples e * : Desvio Padrão. PC: Paralisia Cerebral e DN: Desenvolvimento Normal.
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Tabela 4: Arco Index de Crianças e Adolescentes com Paralisia Cerebral

Arco Index

Com Aparelho Sem Aparelho

Estática Dinâmica Estática Dinâmica
PD PE PD PE PD PE PD PE

0,34 0,10 0,21 0,01 0,24 0,01 0,21 0,03 0,23 0,12 0,20 0,04 0,24 0,02 0,24 0,01

Arco Plano Arco Alto Arco Normal Arco Alto Arco Normal Arco Alto Arco Normal Arco Normal

Com Aparelho Sem Aparelho

Estática Dinâmica Estática Dinâmica
PD PE PD PE PD PE PD PE

0,05 0,06 0,05 0,03 0,23 0,20 0,07 0,05 0,03 0,00 0,03 0,02 0,36 0,01 0,09 0,07

Arco Alto Arco Alto Arco Normal Arco Alto Arco Alto Arco Alto Arco Plano Arco Alto

continua



Com Aparelho Sem Aparelho

Estática Dinâmica Estática Dinâmica
PD PE PD PE PD PE PD PE

0,31 0,01 0,38 0,01 0,28 0,02 0,38 0,00 0,30 0,01 0,39 0,01 0,30 0,02 0,37 0,01

Arco Plano Arco Plano Arco Plano Arco Plano Arco Plano Arco Plano Arco Plano Arco Plano

Legenda: * : Média Aritmética Simples e * : Desvio Padrão. PC: Paralisia Cerebral e DN: Desenvolvimento Normal. PD: Pé Direito e PE: Pé Esquerdo. 

Valores de referência do Arco Index  - AI: Arco plantar alto: AI ≤ 0,21, Arco plantar normal: 0,21 0.26 e Arco plantar plano: AI ≥ 0.26.
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Tabela 5: Arco Index de Crianças e Adolescentes com Desenvolvimento Normal

Arco Index

Com Aparelho Sem Aparelho

Estática Dinâmica Estática Dinâmica
PD PE PD PE PD PE PD PE

0,17 0,05 0,21 0,02 0,22 0,03 0,16 0,08 0,16 0,01 0,18 0,00 0,17 0,07 0,16 0,01

Arco Alto Arco Alto Arco Normal Arco Alto Arco Alto Arco Alto Arco Alto Arco Alto

Com Aparelho Sem Aparelho

Estática Dinâmica Estática Dinâmica
PD PE PD PE PD PE PD PE

0,09 0,10 0,17 0,04 0,16 0,04 0,18 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,20 0,03 0,08 0,03

Arco Alto Arco Alto    Arco Alto Arco Alto Arco Alto Arco Alto Arco Alto Arco Alto

continua



Com Aparelho Sem Aparelho

Estática Dinâmica Estática Dinâmica
PD PE PD PE PD PE PD PE

0,09 0,03 0,31 0,00 0,23 0,02 0,24 0,03 0,12 0,08 0,13 0,06 0,22 0,02 0,19 0,00

Arco Alto Arco Plano Arco Normal Arco
Normal

Arco Alto Arco Alto Arco
Normal

Arco Alto

Legenda: * : Média Aritmética Simples e * : Desvio Padrão. PC: Paralisia Cerebral e DN: Desenvolvimento Normal. PD: Pé Direito e PE: Pé Esquerdo. 

Valores de referência do Arco Index  - AI: Arco plantar alto: AI ≤ 0,21, Arco plantar normal: 0,21 0.26 e Arco plantar plano: AI ≥ 0.26. 
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Na análise dos movimentos angulares, nas tabelas 7 e 8, pode-se observar aumento da 

amplitude de flexão-extensão e rotação externa-interna de quadril, e flexão-extensão de 

joelho, em todos os participantes com PC logo após o uso do dispositivo. Já a abdução-adução 

de quadril se manteve a mesmo com e sem eletroestimulador nos participantes PC 1 e PC 2, 

tendo aumentado somente no participante PC 3. Em relação a dorsiflexão-plantiflexão de 

tornozelo, observa-se aumento somente no participante PC 2 e diminuição nos PC 1 e PC 3, 

com o uso do equipamento. A inversão-eversão de tornozelo aumentou nos participantes PC 1 

e PC 2, e diminui no PC 3. Em contradição, a abdução-adução de tornozelo só sofreu aumento 

no PC 1, e diminuição no PC 2 e PC 3 com o uso do dispositivo. 

Em relação aos participantes com DN, observou-se o aumento somente na amplitude 

dorsiflexores-plantiflexores de tornozelo nos participantes com DN 1, DN 2 e DN 3 

imediatamente após o uso do dispositivo. Já em relação a flexão-extensão, abdução-adução e 

rotação externa-interna de quadril, houve aumento somente nos participantes com DN 2 e DN 

3, o com DN 1 observou-se diminuição com o uso do dispositivo. Em relação a flexão-

extensão de joelho observa-se aumento no participante com DN 2 e diminuição com DN 1 e 

DN 3. A inversão-eversão de tornozelo aumentou nos com DN 2 e DN 3 e apresentou 

diminuição nos com DN 1. E abdução-adução de tornozelo aumentou nos com DN 1 e DN 2, 

com diminuição no com DN 3. 

Em relação aos parâmetros espaço temporais da marcha, nas tabelas 9 e 10, observou-

se aumento da velocidade de marcha em todos os participantes com PC; aumento do 

comprimento do passo nos participantes com PC 1 à Direita e PC 2 à Direita, e diminuição no 

participante com PC 3 à Esquerda; aumento do comprimento da passada nos participantes 

com PC 1 e PC 3, e diminuição no participante com PC 2. Já em relação aos participantes 

com DN, foi observado diminuição da velocidade de marcha nos participantes com DN 1 e 

DN 3, e se manteve igual no participante com PC 2; diminuição do comprimento do passo nos 

participantes com DN 1 à Esquerda e DN 3 à Esquerda , e aumento no participante com DN 

2à Esquerda; diminuição do comprimento da passada nos participantes com DN 1 e DN 3, e 

aumento no participante com DN 2.
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Tabela 6: Movimentos Angulares em Crianças e Adolescentes com PC 

Movimentos Angulares
Variáveis F-E 

Quadril
Ab-Ad 
Quadril

Rot. E-I 
Quadril

F-E 
Joelho

D-P 
Tornozelo

In-Ev 
Tornozelo

Ab-Ad 
TornozeloPart

.
Disp. Amp. em 

Graus
Méd
. 
 DP

PC 
1

Com 
Ap.

Apoio 46,7° 15,9° 15,3° 46,3° 22,2° 41,5° 24,4°
2,6 0,6 2,6 4,9 1,4 6,7 3,4

Balanço 35,0° 4,5° 19,5° 42,3° 6,8° 18,8° 7,2°
6,6 0,6 3,8 4,7 0,6 6,7 4,6

Total 57,0° 18,6° 28,2° 65,6° 23,8° 42,2° 24,4°
3,7 0,7 4,4 2,8 1,9 5,6 3,5

Sem 
Ap.

Apoio 49,5° 16,8° 8,3° 37,9° 28,7° 33,8° 22,7°
1,5 2,6 1,0 7,1 0,3 2,5 1,5

Balanço 41,9° 4,9° 18,7° 45,5° 6,5° 3,9° 6,7°
5,3 2,0 2,7 3,5 1,1 0,8 1,7

Total 56,2° 18,6° 20,9° 61,2° 29,9° 34,1° 22,7°
0,8 3,2 1,3 0,9 1,9 2,3 1,6

0,8 3,2 1,3 0,9 1,9 2,3 1,6
PC 
2

Com 
Ap.

Apoio 49,1° 7,6° 15,4° 27,4° 26,3° 20,9° 13,9°
2,5 1,1 1,1 3,7 1,5 0,9 0,8

Balanço 52,6° 9,7° 24,1° 50,2° 12,6° 24,2° 10,2°
3,5 0,5 2,3 0,8 1,6 3,1 1,4

Total 61,0° 17,4° 24,2° 72,5° 31,6° 44,9° 23,9°
1,6 0,3 2,3 1,4 1,4 1.2 0,9

Sem 
Ap.

Apoio 47,8° 9,5° 17,1° 31,1° 25,4° 21,6° 18,4°
3,8 0,9 2,5 7,0 0,5 1,2 2,3

Balanço 46,7° 9,7° 9,0° 44,8° 13,5° 18,5° 19,6°
9,0 0,4 1,5 2,5 1,4 2,3 1,9

Total 57,9° 17,4° 17,7° 69,5° 30,7° 35,8° 33,9°
5,6 1,5 2,5 3,3 2,6 3,9 2,7

continua



PC 3 Com Ap. Apoio 33,3° 8,4° 14,6° 30,2° 14,6° 9,1° 11,6°
2,1 1,1 3,7 8,8 0,3 2,0 1,7

Balanço 26,6° 4,4° 22,9° 25,4° 4,5° 5,8° 8,9°
2,1 2,5 4,1 2,1 0,7 1,1 1,7

Total 37,5° 10,3° 22,9° 39,0° 14,9° 9,9° 11,7°
1,7 1,5 4,1 2,9 0,5 1,5 1,5

Sem Ap, Apoio 37,1° 7,4° 9,9° 28,5° 13,6° 13,0° 13,0°
3,6 0,4 2,2 2,9 3,1 2,3 2,2

Balanço 27,2° 3,7° 16,6° 22,0° 3,2° 5,3° 9,8°
4,3 0,6 1,9 2,0 1,8 1,2 1,1

Total 37,4° 9,0° 16,6° 31,2° 15,4° 13,0° 13,4°
3,4 1,3 1,9 1,4 5,1 2,3 2,1

Legenda: * : Média Aritmética Simples e * : Desvio Padrão. PC: Paralisia Cerebral e DN: Desenvolvimento Normal. Part.: Participantes; Disp.: 
Dispositivo; Amp.em graus: Amplitude em graus; Com e Sem Ap: Com e Sem Aparelho; F-E quadril: Flexão-Extensão de quadril; Ab-Ad Quadril: 
Abdução-Adução de quadril; Rot, E-I: Rotação Interna-Externa de quadril; F-E joelho: Flexão-Extensão de joelho; D-P tornozelo: Dorsiflexão-
Plantiflexão de tornozelo; In.-Ev. tornozelo: Inversão-Eversão de tornozelo e Ab-Ad Tornozelo: Abdução-Adução de Tornozelo.
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Tabela 7: Movimentos Angulares em Crianças e Adolescentes com DN
Movimentos Angulares

Variáveis F-E Quadril Ab-Ad 
Quadril

Rot. E-I 
Quadril

F-E Joelho D-P Tornozelo In-Ev 
Tornozelo

Ab-Ad 
TornozeloPart. Disp. Amp. em 

Graus
Méd. 
 DP

DN 1 Com 
Ap.

Apoio 37,9° 11,5° 9,6° 29,8° 25,7° 11,7° 11,8°
0,8 1,3 8,9 1,9 3,9 0,2 1,5

Balanço 35,8° 7,4° 13,8° 57,3° 17,4° 18,7° 6,1°
1,6 0,6 1,5 2,1 2,1 1,5 0,5

Total 45,5° 11,6° 14,9° 61,5° 32,3° 18,7° 11,8°
1,0 1,2 0,6 0,6 2,6 1,5 1,5

Sem 
Ap.

Apoio 38,2° 16,3° 9,2° 31,6° 26,8° 22,1° 10,9°
1,4 4,8 3,2 7,7 2,8 3,8 1,2

Balanço 36,5° 12,8° 10,9° 60,4° 18,4° 29,9° 6,7°
3,4 4,3 1,8 0,4 8,4 6,5 2,4

Total 47,4° 16,3° 175° 64,2° 31,1° 29,9° 11,5°
1,9 4,8 1,9 1,4 3,3 6,5 1,5

DN 2 Com 
Ap.

Apoio 39,1° 14,7° 16,1° 32,7° 34,1° 14,2° 19,5°
1,7 1,5 1,0 2,9 1,4 2,1 2,0

Balanço 37,4° 9,8° 11,8° 62,2° 22,1° 5,6° 19,2°
2,5 1,5 1,6 0,8 3,0 3,7 3,2

Total 46,4° 16,1° 21,9° 62,7° 41,1° 14,2° 22,0°
1,2 1,2 1,1 0,4 1,9 2,1 3,4

Sem 
Ap.

Apoio 37,8° 13,3° 13,0° 33,8° 24,0° 10,7° 14,0°
1,9 0,6 2,1 3,9 2,3 1,8 1,0

Balanço 36,0° 9,8° 8,5° 60,1° 14,2° 5,0° 13,1°
1,8 1,7 0,4 2,2 3,5 2,1 2,8

Total 45,2° 14,0° 19,9° 62,0° 28,7° 12,0° 17,6°
1,2 0,6 1,42 1,2 1,6 0,8 1,2

continua



DN 3 Com 
Ap.

Apoio 37,7° 13,4° 12,7° 30,3° 32,1° 8,4° 11,4°
0,9 1,0 0,9 3,5 2,5 2,7 1,5

Balanço 32,5° 9,7° 18,0° 59,6° 24,6° 13,1° 10,3°
0,7 0,2 1,4 1,5 1,9 3,7 1,5

Total 43,2° 13,4° 18,7° 59,6° 37,9° 13,1° 14,3°
1,7 1,0 0,5 1,5 1,6 3,7 1,7

Sem 
Ap.

Apoio 35,0° 11,4° 8,6° 34,6° 30,2° 7,1° 13,4°
0,7 0,5 1,1 2,9 2,1 1,9 1,8

Balanço 30,3° 8,6° 6,4° 63,5° 25,5° 12,3° 10,2°
0,2 0,8 2,7 2,1 0,5 1,8 1,5

Total 41,8° 11,5° 14,1° 63,5° 34,8° 12,3° 15,1°
1,2 0,5 1,6 2,1 1,7 1,8 1,5

Legenda: * : Média Aritmética Simples e * : Desvio Padrão. PC: Paralisia Cerebral e DN: Desenvolvimento Normal. Part.: Participantes; Disp.: 

Dispositivo; Amp.em graus: Amplitude em graus; Com e Sem Ap: Com e Sem Aparelho; F-E quadril: Flexão-Extensão de quadril; Ab-Ad Quadril: 

Abdução-Adução de quadril; Rot, E-I: Rotação Interna-Externa de quadril; F-E joelho: Flexão-Extensão de joelho; D-P tornozelo: Dorsiflexão-

Plantiflexão de tornozelo; In.-Ev. tornozelo: Inversão-Eversão de tornozelo e Ab-Ad Tornozelo: Abdução-Adução de Tornozelo.
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Tabela 8: Parâmetros Espaço Temporais da Marcha em Crianças e Adolescentes com PC
Parâmetros Espaço Temporais

PC 1 – Lado D PC 2 – Lado D PC 3 – Lado E

Coletas SE CE SE CE SE CE

Velocidade de 
Marcha em km/h 3,26 0,11 3.40 0,00 3,36 0,05 3,56 0,15 3,46  0,40 3,53 0,37
Comprimento do 
Passo em cm

D 74,33E 34,33Df - 47,06%
D 20,20E 14,43Df - 39,54%

D 86,33E 23,33Df - 65,90%
D 21,12E 25,79Df - 43,81%

D 44,66E 54,66Df - 23,63%
D 4,61E 4,04Df - 19,68%

D 53,33E 54,00Df - 19,26%
D 26,83E 21,70Df -12,72%

D 94,66E 16,00Df - 83,00%
D 7,50E 10,14Df - 11,96%

D 73,33E 35,00Df – 52,13%
D 5,03E 6,55Df – 8,56%

Comprimento da 
Passada em cm 104,00 1,73 108,33 3,21 107,66 5,50 105,66 1,52 107,00 1,00 113,00 2,00

Legenda: * : Média Aritmética Simples e * : Desvio Padrão. PC: Paralisia Cerebral. SE: Sem Eletroestimulador e CE: Com Eletroestimulador. D: 

direita, E: Esquerda e Df: Diferença. Km/h: quilômetros/hora em cm: centímetros. PC 1 – Lado D (Lado D estimulado), PC 2 – Lado D (Lado D 

estimulado), PC 3 – Lado E (Lado E estimulado),



Tabela 9: Parâmetros Espaço Temporais da Marcha em Crianças e Adolescentes com DN
Parâmetros Espaço Temporais

DN 1 – Lado E DN 2 – Lado E DN 3 – Lado E

Coletas SE CE SE CE SE CE

Velocidade de 
Marcha em 
km/h

3,53 0,37 3,46 0,11 3,93 0,25 3,93 0,05 4,10 0,10 3,73 0,11
Comprimento 
do Passo em cm

D 77,66E 23,00Df -69,10%
D 6,80E 11,26Df -18,28%

D 68,33E 39,00Df -39,03%
D 14,57E 11,53Df - 27,83%

D 83,00E 16,33Df -80,06%
D 3,00E 0,57Df -0,23%

D 95,33E 4,00Df -95,36%
D 0,57E 4,00Df -0,05%

D 93E 17,66Df -79,96%
D 1,73E 1,15Df -0,28%

D 87,00E 16,00Df -77,3%
D 1,00E 1,00Df -1,00%

Comprimento 
da Passada em 
cm

112,66 1,15 106,00 2,00 113,66 8,08 103,00 1,73 105,33 0,57 103,00 1,00
Legenda: * : Média Aritmética Simples e * : Desvio Padrão. DN: Desenvolvimento Normal. SE: Sem Eletroestimulador e CE: Com Eletroestimulador. 

D: direita, E: Esquerda e Df: Diferença. Km/h: quilômetros/hora em cm: centímetros. DN 1 – Lado E (Lado E estimulado), DN 2 – Lado E (Lado E 

estimulado), DN 3 – Lado E (Lado E estimulado).
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Segundo os dados qualitativos com base no questionário desenvolvido para a pesquisa, 

a participante com PC 1 relatou satisfação com o uso do eletroestimulador, percebendo que é 

relaxante e trouxe melhora do seu “andar”, entretanto não usaria o mesmo por questão de 

estética, informando também desejo de melhora da aparência do aparelho para torná-lo menor 

e mais fino. A participante com PC 2 relatou melhora com o uso do aparelho, informando que 

sentiu que estava apoiando melhor a perna direita no chão, porém achou o mesmo grande e 

pesado. Informando que não faria o uso do mesmo no dia-a-dia, mas que usaria no tratamento. 

O participante PC 3, também relatou melhora com uso do aparelho, informando que se sentiu 

com mais equilíbrio e que sua marcha havia melhorado. Porém como os outros participantes, 

o mesmo achou o aparelho grande e não faria o uso, pois as pessoas iriam notar que ele estaria 

usando o dispositivo.

Em relação aos participantes com DN, a participante DN 1 relatou que com uso do 

aparelho ela sentiu que era mais fácil movimentar a perna que estava com o eletroestimulador 

e que a perna contralateral fazia menos força. E que apesar de achar o aparelho grande, o 

usaria, pois, sentiu melhora na sua marcha. A participante DN 2 informou que sentiu melhora 

do seu “andar”, porém não usaria pois o achou grande. Já o participante DN 3 relatou que 

sentiu melhora, estava mais rápido, porém achou o aparelho grande e só o usaria debaixo de 

roupas. 



5 DISCUSSÃO

O presente estudo é um estudo piloto de teste de protótipo de um eletroestimulador 

nacional portátil. É um estudo quasi-experimental, quali-quantitativo que teve como objetivo 

principal testar a viabilidade e os efeitos imediatos do uso desse eletroestimulador  para 

ativação do músculo gastrocnêmio (uma das porções do tríceps sural) durante a marcha de 

crianças e adolescentes com paralisia cerebral nível I do Gross Motor Function Classification 

System (Sistema de Classificação da Função Motora Grossa - GMFCS). Os resultados 

sugerem melhora na relação entre as distribuições plantares nas postura semi-estática e na 

dinâmica com o uso do eletroestimulador. Além disso, os resultados sugerem um aumento nas 

amplitudes de movimentos das articulações dos membros inferiores de crianças/adolescente 

com PC. 

Em relação as características descritivas entre os grupos PC – Paralisia Cerebral e DN -

Desenvolvimento Normal, não foi observado diferença entre os grupos em relação a idade; 

sexo; tipo e tamanho do calçado; MI mais acometido; altura; peso; e tamanho do MMII. 

Somente nas variáveis de todos os dominíos (Atividades diárias, Mobilidade, Social-

Cognitivo e Responsabilidade) do PEDI-CAT e em relação Mini-Mental. O GMFCS é um 

sistema de classificação utilizado para classificar a função motora auto iniciada de crianças  e 

adolescentes com PC e o GMFM é um sistema de avaliação quantitativo da função motora 

grossa dessa população, ou seja, nenhum deles é feito para usar em crianças com DN, pois 

parte do pressuposto que elas tenham PC (ROSENBAUM, et al., 2007; RUSSEL et al, 2011).

 Em relação ao Mini-Mental, crianças e adolescentes com PC têm um risco aumentado 

de apresentarem deficiências cognitivas associadas, apesar da maioria dos PC unilateral 

apresentarem o cognitivo preservado. Sabe-se que um terço das crianças com PC apresenta 

dificuldade específicas de aprendizagem, incluindo comprometimento da cognição 

visuoespacial, aquisição de imagens visuais e funcionamento executivo (NOVAK et al, 2012).  

Como o Mini-Mental é um teste de triagem de disfunções cognitivas e que abordar todos 

esses aspectos acima citados, as crianças e adolescentes com PC desse estudo podem ter 

apresentado um escore inferior ao das com DN, por esse teste abordar esses aspectos da 

cognição que podem estar alterados nessa população (STADSKLEIV, et al., 2020).

As crianças com DN apresentam melhor desempenho em todas as atividades funcionais 

em comparação com crianças com PC e isso pode ser observado através do PEDI-CAT, na 
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qual avalia a funcionalidade de crianças e adolescentes com PC. O PEDI-CAT avalia a 

funcionalidade, ou seja, o nível de atividades funcionais no meio em que a criança está 

inserida, como na casa, escola e outros lugares de interação social, que faz parte de se viver 

em sociedade (MANCINI et al., 2016; HALEY et al., 2012). De acordo com JEONG, 2019, o 

meio em que a criança e adolescente vive e os lugares em que elas frequentam podem 

oferecer barreiras, sendo assim, os fatores ambientais e o comprometimento motor estão 

intimamente interligados (JEONG, 2019).  Essas barreiras podem ser arquitetônicas ou 

mesmo, imposta pelos cuidadores, que através da superproteção acabam limitando a 

participação dessas crianças e adolescentes com PC e das com alguma deficiência em geral, 

consequentemente levando a um isolamento domiciliar em muitas vezes e dificuldade para 

assumirem papéis sociais e ocupacionais (JEONG, 2019; DE QUEIROZ, et al., 2020). 

Limitando ou interferindo na participação e envolvimento dessa população em situações de 

vida, podendo acarretar dificuldades dessas crianças e adolescentes se engajarem em 

atividades sociais e produtivas independentemente (JEONG, 2019; DE QUEIROZ, et al., 

2020). 

Apesar de crianças e adolescentes com PC apresentarem desordens de movimento e 

postura, em decorrência disso manifestarem limitações na execução de atividades facilmente 

realizadas por crianças e adolescentes com DN, o auxílio nas tarefas funcionais ofertadas 

pelos cuidadores podem ser facilitadores ou barreiras para o desenvolvimento funcional da 

população com PC (COSTA, et al., 2011; ASSUMPÇÃO, et al., 2011, OLIVEIRA, et al., 

2015). Neste presente estudo isso pode ser observado, no menor escore observado no grupo 

PC em relação ao PEDI-CAT. Pode-se perceber o comprometimento das crianças com PC em 

relação ao nível de atividade e participação. No grupo com PC todas as crianças e a 

adolescente apresentaram em alguns dos domínios do PEDI-CAT escore inferior a 30 pontos 

em relação ao escore-T normativo do teste. Ou seja, todo o grupo com PC apresentou 

desempenho abaixo do esperado para a idade, principalmente nos domínios de mobilidade e 

atividades diárias. Já em relação ao grupo com DN todos obtiveram pontuação considerada 

bem acima do escore 30, estando dentro da faixa esperada de 30 a 70 pontos (MANCINI et 

al., 2016; HALEY et al., 2012).

Em outras palavras, o ambiente onde as crianças e adolescentes com PC vivem estar 

diretamente associado aos efeitos que isso pode causar na mobilidade funcional, já que fatores 

pessoais e ambientais interferem diretamente na funcionalidade (KLEINER et al., 2015, 



QUEIROZ, et al., 2020). As condições físicas dos ambientes que essa população frequenta, 

assim como as atitudes dos cuidados perante as diversas situações cotidianas que elas possam 

enfrentar, demonstram ser aspectos fundamentais que estão relacionados com a 

funcionalidade dessa população (KLEINER et al., 2015, QUEIROZ, et al., 2020). Já que 

fatores contextuais, como físicos; sociais e atitudinais dos pais ou cuidadores, denota 

influenciar a funcionalidade dessas crianças e adolescentes, de forma positiva, ou seja, 

execendo um papel facilitador, ou  negativa, execendo um papel de barreira ou limitador 

(KLEINER et al., 2015, QUEIROZ, et al., 2020).

Ademais limitando o desempenho, o aprimoramento e, portanto, o desenvolvimento da 

criança ou adolescente, pois ao ofertarem um maior nível de auxílio nas tarefas funcionais 

acabam gerando uma menor expectativa nas habilidades de atividades cotidianas, e assim, não 

permitindo que elas experienciem e desenvolvam sozinhas suas atividades (OLIVEIRA, et al., 

2015; QUEIROZ, et al., 2020). A postura dos cuidadores está intimamente relacionada a 

educação parental, a personalidade dos pais e cuidadores, a relação com a criança ou 

adolescente, a rotina da família e a maneira que é conduzida o enfretamento da situação 

imposta atividades (OLIVEIRA, et al., 2015). 

 Além disso, as crianças e adolescentes com PC por apresentarem dificuldade do 

controle motor do corpo no espaço, dificuldade para realizar ajustes antecipatórios em 

atividades funcionais e pouca coordenação, proporcionam a elas uma maior dificuldade na 

realização de atividades cotidianas, principalmente aquelas que necessitem serem realizadas 

em ortostatismo (PAVÃO et al., 2014). Como as tarefas de autocuidado, escovação dos 

dentes, banho, troca de roupas, pentear os cabelos e entre outras atividades que são 

habitualmente realizadas em pé (PAVÃO et al., 2014; OLIVEIRA, et al., 2015). 

Em relação a análise das pressões plantares na descarga de peso semi-estática e na 

marcha realizada antes do uso do eletroestimulador, alguns estudos demonstram a tendência a 

utilização do membro não acometido durante a fase de apoio da marcha e que o tempo de 

apoio simples é menor no lado acometido devido principalmente a fraqueza muscular e falta 

de controle motor que essas crianças e adolescentes com PC apresentam (YOKOCHI, et al., 

1995; SORSDAHL, et al., 2008). O presente estudo, corrobora com esses resultados, pois o 

grupo com PC, antes da utilização do eletroestimulador, obteve maior distribuição de peso 

para o lado não afetado, consequentemente apresentaram tempo de apoio simples menor no 
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lado acometido e maior tempo de utilização do membro não acometido durante a fase de 

apoio da marcha. 

Na análise com o uso do eletroestimulador pode-se observar uma melhora nas relações 

das descargas de peso anterior e posterior tanto nas crianças e adolescentes com PC quanto 

com DN, com o uso imediato do mesmo. E consequente melhora entre a descarga de peso à 

direita e à esquerda. Em relação aos participantes com DN observou-se melhora das 

distribuições plantares em geral. Segundo alguns estudos, a população com PC unilateral 

descarrega o peso preferencialmente no hemicorpo normal, levando assim uma dificuldade de 

transferência de peso para o lado afetado (DOMAGALSKA, et al., 2011; DOMAGALSKA, 

et al., 2014; MATURANA, et al., 2013). No presente estudo, pode-se observar uma 

distribuição de peso maior do lado não afetado e uma preferência para utilização dos 

membros contralateral aos membros afetados. Estas crianças e adolescentes com PC 

apresentam ainda antepulsão corporal, sendo uma maneira de ajuste postural para compensar 

as deformidades e deficiências geradas pelo quadro clínico apresentados por essa população 

(RIGHI, et al., 2017). O presente estudo sugere que houve melhora na simetria entre a 

descarga de peso anterior, posterior, à direita e esquerda nas crianças e adolescentes com PC 

imediatamente a colocação do eletroestimulador. Além disso, isso também foi observado na 

população com DN. 

Portando a eletroestimulação com intensidade sublimiar a motora, pode levar a um 

aumento da consciência na extremidade envolvida, melhorando, dessa forma, a função deste 

musculo. Com a marcha mais eficaz e feedback cutâneo, pode haver melhora no equilíbrio e  

aumento no tempo de apoio simples do lado acometido (MAENPAA, et al., 2004; STAUB, et 

al., 2005). Neste estudo isso pode-se observado, já que houve melhora na simetria entre a 

descarga de peso anterior, posterior, à direita e esquerda, e consequentemente, no tempo de 

apoio simples maior e maior tempo de utilização do membro acometido durante a fase de 

apoio da marcha nas crianças e adolescentes com PC imediatamente após a utilização do 

eletroestimulador.  Possivelmente com o uso prolongado do eletroestimulador, um programa 

de fortalecimento muscular, com o uso da eletroestimulação para essa clientela, pode 

possibilitar um aumento no tempo de apoio simples do lado acometido levando assim a 

capacidade de sustentação de peso por mais tempo nesse hemicorpo (McBurney, et al, 2003). 

Em relação ao arco index pode-se observar que não houve melhora imediata em 

relação aos arcos logo após o uso do eletroestimulador. Nas crianças e adolescentes com PC 



unilateral e bilateral as pressões plantares no antepé e mediopé são significativamente 

aumentadas, bem como diminuídas no retropé (GALLI, et al., 2015). Isso foi observado neste 

estudo no grupo com PC, na qual elas fazem maior descarga de peso em antepé e mediopé, 

em comparação com retropé. A maioria das crianças e adolescentes com PC e DN no presente 

estudo, apresentaram arco alto a plano. Corroborando com os resultados na literatura que 

demonstram que crianças e adolescentes com PC apresentam alta incidência de arco plantar 

alto a plano (GALLI, et al., 2015; SAXENA, et al., 2014). 

Todavia nenhum estudo ainda conseguiu caracterizar o tipo de pé e a distribuição da 

pressão plantar durante a postura estática e dinâmica da população com PC, apesar de ser 

claro a relação do pé com o resto corpo, já que o pé é a base (base de suporte do corpo), por 

conseguinte, desempenha um papel importantíssimo, e as suas deformidades podem dificultar 

as atividades funcionais de vida diária (ROJAS, et al., 2013). E que as alterações motoras e 

deformidades do pé comumente presentes no PC, levam à uma mudança na carga exercida 

sobre o pé, podendo afetar o controle da postura e do equilíbrio (PARK, et al., 2008; PAUL, 

et al., 2010; NSENGA, et al., 2014). Com o uso do eletroestimulador, foi possível observar 

uma leve melhora na distribuição da descarga de pé em todas as porções do pé, podendo 

assim levar a uma posterior melhora do arco index, com o uso prolongado do mesmo 

deixando-o mais próximo ao arco normal. 

O FES é um recurso de eletroestimulação que pode ser eficaz, proporcionando 

mudanças na cinemática e simetria da marcha (KARABAY, et al., 2014). Já existem 

comprovações científicas de que o uso do eletroestimulador para ativar a dorsiflexão durante a 

fase de balanço impacta diretamente na eficácia da marcha, diminuindo o arrastar dos dedos e 

a plantiflexão durante esta fase (POOL, et al., 2014). 

 Em relação aos parâmetros cinemáticos da marcha pode-se observar neste estudo, um 

leve aumento da amplitude de flexão-extensão e rotação externa-interna de quadril, e flexão-

extensão de joelho, em todos os participantes com PC logo após o uso do dispositivo. Nos 

participantes com DN, pode-se observar aumento na amplitude de dorsiflexores-plantiflexores 

de tornozelo com o uso do equipamento. Crianças e adolescentes com PC tendem a apresentar 

encurtamento do gastrocnêmio medial, levando a redução da capacidade de resposta ao 

movimento, apresentam também maior rigidez da articulação do tornozelo quando 

comparadas com as com DN (DIAS, et al., 2013). Desta forma, essas adequações requerem 

considerável esforço dos músculos antigravitacionais posteriores para evitar o equinismo, que 
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pode gerar a sobrecarga da cadeia muscular posterior dessa população (MATURANA, et al., 

2013). 

Em relação aos parâmetros espaço temporais da marcha, foi observado um aumento da 

velocidade de marcha em todos os participantes com PC; aumento do comprimento do passo 

nos participantes com PC 1 à Direita e PC 2 à Direita, e diminuição no participante com PC 3 

à Esquerda; aumento do comprimento da passada nos participantes com PC 1 e PC 3, e 

diminuição no participante com PC 2. Já em relação aos participantes com DN, foi observado 

diminuição da velocidade de marcha nos participantes com DN 1 e DN 3, e se manteve igual 

no participante com PC 2; diminuição do comprimento do passo nos participantes com DN 1 

à Esquerda e DN 3 à Esquerda , e aumento no participante com DN 2à Esquerda; diminuição 

do comprimento da passada nos participantes com DN 1 e DN 3, e aumento no participante 

com DN 2.

Levando isso em consideração, o presente estudo corrobora com o que é encontrado na 

literatura e mostra o motivo pela qual a eletroestimulação do gastrocnêmio pode levar a 

melhora da impulsão da marcha e consequentemente melhora da qualidade da mesma. Com o 

uso do eletroestimulador para os gastrocnêmios, tem-se a possibilidade de gerar uma melhora 

da sinergia para impulsão da marcha, gerando consequentemente a melhora nas fases da 

marcha. Esta melhora da sinergia da impulsão da marcha leva a melhora de diversos 

grupamentos musculares responsáveis pela mesma, possibilitando assim uma contração mais 

eficaz destes. Como pode ser observado neste estudo, a eletroestimulação do gastrocnêmio, 

pode levar a melhora da impulsão da marcha, através da melhora da sinergia dos músculos 

responsáveis por uma marcha mais eficaz. Pode-se observar um potencial chance de melhora 

da amplitude de flexão de quadril, da flexão de joelhos, da dorsiflexão e entre outros.

De acordo com o que foi coletado com o questionário qualitativo foi possível observar, 

que o eletroestimulador traz inúmeros benefícios que foram pontuados pelas crianças e 

adolescentes participantes da pesquisa. Os participantes com PC e DN em geral, relataram 

melhora do MI mais acometido com o uso do equipamento, percebendo por exemplo, maior 

apoio do MI mais acometido no chão; melhora da movimentação do mesmo e 

consequentemente, diminuição da força necessária para a marcha do lado contralateral ao uso 

do aparelho; melhora do equilíbrio; melhora da velocidade de marcha e relaxamento da 

musculatura. Entretanto, todos os participantes relataram insatisfação com a aparência do 

aparelho, como por exemplo, grande e pesado. Somente usariam o aparelho no dia-a-dia os 



participantes com DN. A participante com PC 2 usaria somente durante os tratamentos. E os 

outros não usariam. Todavia é necessário mudança na aparência do aparelho, apesar de ser um 

protótipo, para a versão final desse dispositivo deve ser mudado o tamanho do mesmo, 

tornando-o menor, mais leve e fino. 

O presente estudo tem como limitação o número de participantes, apesar de ser um 

estudo piloto e de teste de protótipo, o tamanho da amostra foi pequeno, o que impossibilita 

uma análise mais acurada dos dados. Não é possível a generalização dos resultados obtidos 

para outros níveis de funcionalidade de acordo com o GMFCS. Estudo futuros com maior 

número de indivíduos são necessários para que seja possível inferir se os resultados aqui 

encontrados representam a efetividade do equipamento e/ou se podem ser generalizados para 

outras populações. Este estudo foi um estudo de intervenção imediata, não houve a 

possibilidade do uso a longo prazo para determinar a melhora ou não das fases da marcha. 

Para que isso ocorra é necessário um tempo maior de uso. Acredita-se que com a utilização 

prolongada do aparelho adaptações podem ser geradas no impulso nervoso, gerando aumento 

da força. Estudos anteriores já demonstraram que o FES é eficaz nas mudanças na cinemática 

e simetria da marcha (MEILAHN, et al., 2013; POOL, et al, 2014). 

Em adição, outros tipos de avaliações psicométricas para medir a melhora ou não da 

marcha com o uso do equipamento se faz necessário, como avaliar o GMFM antes e depois do 

uso, para determinar se houve ou não melhora da função motora grossa dessas crianças com o 

uso do equipamento. Avaliar a força muscular do gastrocnêmio usando o dinamômetro ou o 

teste do esfigmomanômetro modificado ou não modificado, para ver efeito a longo prazo do 

eletroestimulador no músculo alvo. Avaliar a velocidade da marcha antes e depois do uso.  

Nesse estudo pode-se observar, apesar de todas as limitações, uma leve melhora da 

dorsiflexão e a eversão do pé, podem ter um efeito ortótico, substituindo o uso das órteses 

convencionais, e apresentando melhores vantagens estéticas, conforto, praticidade e menor 

dispêndio energético do usuário. Na literatura já temos vários artigos que sinalizam a melhora 

da marcha com este recurso (SALAZAR, et al., 2019; COBO-VICENTE, et al., 2021;  

CHEN, et al., 2023; MOONEY, et al., 2019), porém no mercado temos dispositivos como este 

portáteis que possibilitam somente o uso no tibial anterior. 

Este equipamento desenvolvido com parceria com Instituto Federal do Sudeste de 

Minas Gerais – Campos Juiz de Fora, possibilita a eletroestimulação do gastrocnêmio, e de 

outros músculos caso sejam meta terapêutica. O presente estudo retrata os efeitos do primeiro 
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protótipo. Ainda são necessários mais ajustes e desenvolvimentos de outras funcionalidades 

para o equipamento.  A produção deste equipamento poderá trazer inúmeros benefícios para a 

população com PC, benefícios esses que ainda serão mais refinados e calculados. Além disso, 

vai ser um recurso mais acessível, por ser nacional e  de baixo custo, com maior 

aplicabilidade no Sistema Único de Saúde (SUS).



6 CONCLUSÃO

Este estudo se propôs em testar a viabilidade do eletroestimulador nacional portátil 

produzido em parceria com o Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais – Campos Juiz de 

Fora. O equipamento foi utilizado para estimular músculo gastrocnêmio de crianças e 

adolescente com PC do nível I do GMFCS e comparadas com crianças e adolescente com 

DN. Esse eletroestimulador demonstrou um potencial para aumento e/ou  manutenção da 

amplitude de movimento articular do tornozelo e consequentemente do joelho e quadril. Os 

resultados sugerem melhora das distribuições plantares nas postura semi-estática e na 

dinâmica com o uso do eletroestimulador. A eletroestimulação do gastrocnêmio, pode levar a 

uma melhora da impulsão da marcha, através da melhora da sinergia dos músculos 

responsáveis por uma marcha mais eficaz. Com a finalização da produção do 

eletroestimulador, novas etapas e estudos futuros serão necessários para testar e validar sua 

aplicabilidade.
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APENDICE A

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO/RESPONSÁVEIS

 O menor __________________________________ sob sua responsabilidade, está 

sendo convidado (a) como voluntário (a) a participa da pesquisa “Desenvolvimento de um 

eletroestimulador brasileiro para ativar o músculo gastrocnêmio para crianças e adolescentes 

com paralisia cerebral”. O motivo que nos leva a realizar esta pesquisa é desenvolver e testar 

a eficácia de um eletroestimulador nacional portátil para o músculo gastrocnêmio o qual seria 

um recurso terapêutico mais acessível para potencializar o caminhar das crianças/adolescentes 

com Paralisia Cerebral que andam, mais acessível a população, principalmente para os que 

dependem do SUS. Nesta pesquisa pretendemos testar este eletroestimulador nacional portátil 

para o músculo gastrocnêmio (o maior músculo da panturrilha), durante a marcha (o andar) 

do(a) seu (sua) filho(a).

Caso você concorde na participação do menor vamos fazer as seguintes atividades 

com ele: Primeiro, serão coletados os dados, como sexo, idade, peso, altura, tamanho do 

calçado, tipo de calçado habitual, membro inferior mais comprometido, comprimento dos 

membros inferiores. assim como, o quadro clínico das crianças e adolescentes com paralisia 

cerebral. A amostra irá compor um único grupo, onde cada participante será controle dele 

mesmo. Após a coleta dessas informações, a criança/adolescente será submetida à avaliação 

do Mini-mental (Mini Exame do Estado Mental para Crianças) que é uma triagem da 

capacidade de sua compreensão de disfunções cognitivas; GMFM (Medida de Avaliação da 

Função Motora Grossa) que avalia a função motora grossa (ficar em pé, andar, correr e pular); 

PEDI-CAT (Inventário de Avaliação Pediátrica de Incapacidade em sua versão eletrônica) 

que é um teste que avalia a funcionalidade de crianças e jovens. Em seguida, a 

criança/adolescente será submetida à avaliação da distribuição de peso em sua pisada estática 

(parada) e dinâmica (andando) na qual utilizaremos uma plataforma eletrônica equivalente a 

um tapete emborrachado, a M.P.S. platform® (Pressure Modular System - LorAn 

Engineering, Bologna, Italy). Depois será realizado a avaliação do andar do seu filho(a) em 

uma caminhada livre de 10 metros por meio de sensores fixados em suas pernas, estes são 

sensores inerciais que captam o movimento, o MyoMotion Clinical – Noraxon. Estes sensores 

não geram qualquer estímulo ou incomodo. Finalizada avaliação inicial, o eletroestimulador 

será colocado na perna de uso preferencial de seu filho(a). O estimulador gera uma pequena 



72

corrente elétrica capaz de estimular o músculo alvo. A construção do equipamento seguiu a 

Norma ABNT NBR ICE 60601 garantindo a segurança de seu uso em seu filho. Fazendo uso 

do estimulador para ativar o músculo da panturrilha, serão reavaliados a distribuição de peso 

em sua pisada e a caminhada livre com os sensores. A avaliação e reavaliação do andar do seu 

filho também será filmada para avaliação observacional da marcha, e essa imagem pode ser 

utilizada para fins de divulgação cientifica, sem que seu filho seja identificado. Todos os 

procedimentos serão realizados na presença do cuidador, da criança, dos acadêmicos da 

Iniciação Científica e dos mestrandos responsáveis. 

Esta pesquisa tem alguns riscos, que são: risco de queda da própria altura, leve 

sensação de desconforto durante o uso do eletroestimulador e cansaço. Mas, para diminuir a 

chance desses riscos acontecerem, todos os testes serão realizados com todos os cuidados 

necessários, a todo momento o avaliador estará do lado seu filho (a); durante o uso do 

eletroestimulador iremos a solicitar que seu filho (a) nos diga se está sentindo algum 

desconforto e quando estivemos programando a intensidade do eletroestimulador sempre 

estaremos atentos a aumentar gradualmente a intensidade, sem que isso possa gerar 

desconforto ao mesmo. Durante a avaliamos faremos tempo de intervalo para que ele (a) 

possa se recuperar caso necessário.  A pesquisa pode ajudar a validar um eletroestimulador 

mais acessível e eficaz para a marcha das crianças e adolescentes com paralisia cerebral.

Para participar desta pesquisa, o menor sob sua responsabilidade e você não irão ter 

nenhum custo, nem receberão qualquer vantagem financeira. Apesar disso, se o menor tiver 

algum dano por causa das atividades que fizermos com ele nesta pesquisa, ele tem direito a 

buscar indenização. 

Ele terá todas as informações que quiser sobre esta pesquisa e estará livre para 

participar ou recusar-se a participar. Você como responsável pelo menor poderá retirar seu 

consentimento ou interromper a participação dele a qualquer momento. Mesmo que você 

queira deixá-lo participar agora, você pode voltar atrás e parar a participação a qualquer 

momento. A participação dele é voluntária e o fato em não o deixar participar não vai trazer 

qualquer penalidade ou mudança na forma em que ele é atendido. Os resultados da pesquisa 

estarão à sua disposição quando finalizada. O nome ou o material que indique a participação 

do menor não será liberado sem a sua permissão. O menor não será identificado em nenhuma 

publicação. 



Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias originais, sendo que 

uma será arquivada pelo pesquisador responsável e a outra será fornecida a você. Os dados 

coletados na pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador responsável por um período de 5 

(cinco) anos. Decorrido este tempo, o pesquisador avaliará os documentos com para a sua 

destinação final, de acordo com a legislação vigente. Os pesquisadores tratarão a sua 

identidade com padrões profissionais de sigilo, atendendo a legislação brasileira (Resolução 

Nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde), utilizando as informações somente para os fins 

acadêmicos e científicos.

Declaro que concordo em deixá-lo participar da pesquisa e que me foi dada à 

oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas.

Juiz de Fora, ____ de ______________ de 20___.

____________________________________

Assinatura do (a) Responsável

____________________________________

Assinatura do (a) Pesquisador (a)

Nome do Pesquisador Responsável: Paula Silva de Carvalho Chagas

Campus Universitário da UFJF

Faculdade Fisioterapia

CEP: 36036-900

Fone: (32)2102-3256

E-mail: mestrado.fisioterapia@ufjf.edu.br
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APÊNDICE B

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Gostaríamos de convidar você a participar como voluntário (a) da pesquisa 

Desenvolvimento de um eletroestimulador brasileiro para ativar o músculo gastrocnêmio para 

crianças e adolescentes com paralisia cerebral. O motivo que nos leva a realizar esta pesquisa 

é desenvolver e testar a eficácia de um eletroestimulador nacional portátil para o músculo 

gastrocnêmio o qual seria um recurso terapêutico mais acessível para potencializar o caminhar 

das crianças/adolescentes com Paralisia Cerebral que andam, mais acessível a população, 

principalmente para os que dependem do SUS. Nesta pesquisa pretendemos testar e validar 

este eletroestimulador nacional portátil para o músculo gastrocnêmio (o maior músculo da 

panturrilha), durante a marcha (o andar) do(a) seu (sua) filho(a).

Caso você concorde em participar, vamos fazer as seguintes atividades com você 

Primeiro, serão coletados os dados, como sexo, idade, peso, altura, tamanho do calçado, tipo 

de calçado habitual, membro inferior mais comprometido, comprimento dos membros 

inferiores. assim como, o quadro clínico das crianças e adolescentes com paralisia cerebral. A 

amostra irá compor um único grupo, onde cada participante será controle dele mesmo. Após a 

coleta dessas informações, a criança/adolescente será submetida à avaliação do Mini-mental 

(Mini Exame do Estado Mental para Crianças) que é uma triagem da capacidade de sua 

compreensão de disfunções cognitivas; GMFM (Medida de Avaliação da Função Motora 

Grossa) que avalia a função motora grossa (ficar em pé, andar, correr e pular); PEDI-CAT 

(Inventário de Avaliação Pediátrica de Incapacidade em sua versão eletrônica) que é um teste 

que avalia a funcionalidade de crianças e jovens. Em seguida, a criança/adolescente será 

submetida à avaliação da distribuição de peso em sua pisada estática (parada) e dinâmica 

(andando) na qual utilizaremos uma plataforma eletrônica equivalente a um tapete 

emborrachado, a M.P.S. platform® (Pressure Modular System - LorAn Engineering, Bologna, 

Italy). Depois será realizado a avaliação do andar do seu filho(a) em uma caminhada livre de 

10 metros por meio de sensores fixados em suas pernas, estes são sensores inerciais que 

captam o movimento, o MyoMotion Clinical – Noraxon. Estes sensores não geram qualquer 

estímulo ou incomodo. Finalizada avaliação inicial, o eletroestimulador será colocado na 

perna de uso preferencial de seu filho(a). O estimulador gera uma pequena corrente elétrica 



capaz de estimular o músculo alvo. A construção do equipamento seguiu a Norma ABNT 

NBR ICE 60601 garantindo a segurança de seu uso em seu filho. Fazendo uso do estimulador 

para ativar o músculo da panturrilha, serão reavaliados a distribuição de peso em sua pisada e 

a caminhada livre com os sensores. A avaliação e reavaliação do andar do seu filho também 

será filmada para avaliação observacional da marcha, e essa imagem pode ser utilizada para 

fins de divulgação cientifica, sem que seu filho seja identificado. Todos os procedimentos 

serão realizados na presença do cuidador, da criança, dos acadêmicos da Iniciação Científica e 

dos mestrandos responsáveis. 

Esta pesquisa tem alguns riscos, que são: risco de queda da própria altura, leve 

sensação de desconforto durante o uso do eletroestimulador e cansaço. Mas, para diminuir a 

chance desses riscos acontecerem, todos os testes serão realizados com todos os cuidados 

necessários, a todo momento o avaliador estará do lado seu filho (a); durante o uso do 

eletroestimulador iremos a solicitar que seu filho (a) nos diga se está sentindo algum 

desconforto e quando estivemos programando a intensidade do eletroestimulador sempre 

estaremos atentos a aumentar gradualmente a intensidade, sem que isso possa gerar 

desconforto ao mesmo. Durante a avaliamos faremos tempo de intervalo para que ele (a) 

possa se recuperar caso necessário. A pesquisa pode ajudar a validar um eletroestimulador 

mais acessível e eficaz para a marcha das crianças e adolescentes com paralisia cerebral.

Para participar desta pesquisa, o responsável por você deverá autorizar e assinar um 

termo de consentimento. Para participar deste estudo você não vai ter nenhum custo, nem 

receberá qualquer vantagem financeira. Apesar disso, se você tiver algum dano por causadas 

atividades que fizermos com você nesta pesquisa, você tem direito a buscar indenização. Você 

terá todas as informações que quiser sobre esta pesquisa e estará livre para participar ou 

recusar-se a participar. Mesmo que você queira participar agora, você pode voltar atrás ou 

parar de participar a qualquer momento. A sua participação é voluntária e o fato de não querer 

participar não vai trazer qualquer penalidade ou mudança na forma em que você é atendido 

(a). O pesquisador não vai divulgar seu nome. Os resultados da pesquisa estarão à sua 

disposição quando finalizada. Seu nome ou o material que indique sua participação não será 

liberado sem a permissão do responsável por você. 

Você não será identificado (a) em nenhuma publicação que possa resultar. O 

responsável por você poderá retirar o consentimento ou interromper a sua participação a 

qualquer momento. 
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Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias originais, sendo que 

uma será arquivada pelo pesquisador responsável e a outra será fornecida a você. Os dados 

coletados na pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador responsável por um período de 5 

(cinco) anos. Decorrido este tempo, o pesquisador avaliará os documentos com para a sua 

destinação final, de acordo com a legislação vigente. Os pesquisadores tratarão a sua 

identidade com padrões profissionais de sigilo, atendendo a legislação brasileira (Resolução 

Nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde), utilizando as informações somente para os fins 

acadêmicos e científicos.

Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas informações, e o meu responsável 

poderá modificar a decisão de participar se assim o desejar. Tendo o consentimento do meu 

responsável já assinado, declaro que concordo em participar da pesquisa e que me foi dada à 

oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas.

Juiz de Fora, ____ de ______________ de 20___.

____________________________________
Assinatura do (a) menor

____________________________________
Assinatura do (a) pesquisador (a)

Nome do Pesquisador Responsável: Paula Silva de Carvalho Chagas

Campus Universitário da UFJF

Faculdade Fisioterapia

CEP: 36036-900

Fone: (32)2102-3256

E-mail: mestrado.fisioterapia@ufjf.edu.br



APÊNDICE C

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE IMAGEM

Eu, __________________________________________________responsável pelo 

menor ________________________________________________ autorizo a veiculação de 

sua imagem sem identificação facial através de fotos ou vídeos no estudo intitulado 

“Desenvolvimento de um eletroestimulador brasileiro para ativar o músculo gastrocnêmio 

para crianças e adolescentes com paralisia cerebral”, da orientanda Jéssica do Val 

Rodrigues e sua orientadora Paula Silva de Carvalho Chagas, em apresentações e 

publicações de natureza técnico-científicas.

Assinando este termo de consentimento, eu estou indicando que eu concordo com a 

divulgação da minha imagem do menor supracitado.

Juiz de Fora, _____de ________________de 201___.

_______________________________________

Assinatura do (a) responsável

________________________________________

Professora Paula Silva de Carvalho Chagas
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APÊNDICE D

QUESTIONÁRIO SOBRE A PERCEPÇÃO DO USO DE UM 

ELETROESTIMULADOR PORTÁTIL

Dados do participante

Nome:___________________________________________  Telefone:__________________

Sexo:    Feminino    Masculino   Idade:______  Data de Nascimento:_______________

Escolaridade:________________  GMFCS:_____________   Tipo de PC:________________

1. O que você percebeu durante o uso do eletroestimulador? _____________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

2. Você percebeu alguma mudança ao andar? Se sim, qual ou quais? ______________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

3. Você percebeu alguma diferença entre uma perna e a outra com o uso do eletroestimulador? 
Se sim, qual ou quais?_________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

4. O que você achou da aparência do eletroestimulador? ________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

5. Você usaria este aparelho na escola ou em ambientes abertos? Se não, por que? E o que você 
mudaria? ___________________________________________________________________



___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

6. Você se sentiu à vontade com o aparelho? Sentiu algum desconforto? Se sim, quais? _______

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

7. O que você acha dos equipamentos que auxiliam no seu andar? Se sente à vontade em usar? 
Se não, por que? _____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

8. O que você acha que poderia mudar para melhorar seu andar? Algum aparelho? Algum 
ambiente? __________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

9. O que você achou das avaliações? _______________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

10. O que você achou de participar dessa pesquisa? ____________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________



80

ANEXO A - TERMO DE OUTORGA





82





84





86





88





90





92





94



ANEXO B - PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA UFJF
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